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!• A KE£ZULSC REI^DELTETESE ES ALKALUAZASI TSaUliBTE 

A lEXPE 1575 CHAHACTEKIECOPE-Z /TR— 4805/ Altelaoos baEzndlatu felvezeto 
karakterisztika vizsgal6 miisser, 

A Icdsziilfet elEosorban felvezetd alkstrfeszek .szemlfeletes vizegdlatara 
altcalmasi segitsfegevel kis- es nagytel^ealtaifcnyu tranzisztorok; ?ET-ek, 
diodak, Zener-di6dak, tuDnel-diodak, tixisztorok etb; vtzsgdltiatdk. 
Laborstoriuoba'D es gyartasban egyaraat egyszervi 6e gyora alkatrAszaj^- 
r6st biztosit, Az alapkesziilfekkel ket alkatrfist bsszebasonlitd vizsgA- 
lata vfegezbetd, kezi atkapcsolassal, 0-1000 V ill, 5 dA- 2 A tarto- 
mdnyban, max. 200 oA bazisaramoal. Az 157S-3 /TE-49D6-3/ tipusu Nagy- 
aratau Bet6tegyssg es az 157^3 /TE-4605-3/ tipusu Kagyaremu Adapter, 
mint tartozekok f elhaeznalasAval a merdBtertooany 200 A kollektor- es 
20 A bazisaraniis terjesztbeta ki /impulzuBiizenieB/. A k6szul6k passziv 
alkatr^Ezek, pi, Jelfogbk, kapcsoldk, csetlakozbk kis- es nagyaramu me- 
ressre is alkalmas, sziateD 200 A ceucsArimig. 

A karakterisztika abrazold teljesen f^lvezetCs fel6pitesu, a korszerii 
integralt aramkorok alkalmazasa a keszulfek megbizhatosAgAt noveli, A 
Eokfele aeres elvegzeset a keszulek konnyli kezelhetosAge biztosltoa. 
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2. ADAiTOK 



2.1. lltalAnos adatok 



2»X*1« TlzsgAlhatd eszkbzdk szama 
2*l«2t AlapkapcsoIAa 

2*2« golletetor tAplAlAa 

2«2«1. 9asEUlts4g 

2.2.2« PolaritAs 
2.2.3* tiMotadd 

2.2.4. Uajc. Aram 

2.2.5« TeljeEitm6o7hatArol£ 

2.2. 6« Soros elleoaXlAso'f 
2 . 2 . 7 * ^Xet-vAdelem 

2.3* LepcadgenerAtor 

2. 3* I* UzeamAd 

2. 3* 2. L^pcsQssAm 
2.3*3* iramlApcsS ArtAke 

2.3.4* FeszultsAglApcsd Arteke 
4 



2 A6at atkapcsolassal/ 
fdldeit enitteres 



0-1 kV /teraeletlenul, 10 at- 
tepcsolhato savban, a savo^on 
beliil folyamatosan szabalyoz- 
bat6/ 

+ es - 

AC /egyeniranyitott szinusz- 
fesziiltseg/ 

DC 
2 A 

0,1 - 0,5 - 2 - 10 V/, autoaati- 
kus kijelzessel 
0 - 1,7 M n 11 lApeS'oen 
/O; 25; 10; 65; 250 « , 

1 ; 6.5; 25; «5; 500 n , 

1.7 R / 

a merobefogoba belyezett fel- 
vezeto eszkozbicre csak a vedo- 
bura zart Allapotiban adbato 
feszultsAg 



egyes lApcso 

clklikusao isoAtlodo lApcso sor 
2-10 

0,2 yuA - 20 mA /1-2-5 lepA- 
eekbep/ 

0,1 V - 2 V /1-2-5 lepesekben/ 
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tf.J. 5« Poleritas 
2.5*6. PontOGsag /O eltolas 
eseteo/ 

2.3.7. Eltolas /offset/ 

2.3.8. FET gate arajn ellencrzes 

2.4. Vizszinteg erosito 

2.4.1. Ozeaisod 

2.4.2. Erzetcenyseg 

2.4.5. Pontcssag /iC osztasra vo- 
natkostatva/ 

2.5. Fil-groleges erosito 

2.5.1. Oseacjod 

2 . 5 . 2 . Irzekenysog 

2.5.6. roDtossag /lO osztasra 
vonatkoztatva/ 

2 . G . M eu.jelenitea 

2.5.1. Kepiaeret 

2.6.2. Kephelyzet 



+ e£ - 
±5 % 

min, +X lepcso 

100 1: n £oro£ ellenallassal 



UcE 

0,1 V - 100 v/ 0 £ztas 
/1-2-5 lepesefcben/ 

±5 % 



I- meres 
o 

5 na - 0,2 A/o£ztas 
/1-2-5 lepesckbea/ 

+5 % +10 dA 



80 X 80 mia /lO x 10 osztas/ 
konveccioDaiis mind NPi?, mind PN? 
eszkoz merese esetec 



2 . 7 . Halozsti adi;tok 

2 . 7 . 1 . Feszultseg 110, 127, 220 V +10 % 

/atkapcsolbatd/ 

2.7.2. Frekvencia 50/60 Hz 

2 . 7 . 5 . PogyasztdE tb. 50 VA /kisteljesitmenyu esz- 

kbzbk merese eseten/ 
kb, 70 VA /nasyteljegitmAnyvi eszlcb- 
zbk merese eseteo/ 
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2.-'* Tooeg 



252 mZ asgsa 
252 nni Ezeies 
3^3 xely 

kb. 12,5 '<& 



2.10. sUarok 



4 ;. 10.1, r.'crirdl es oevisriss Uzezii 

2.10.1.1. ^crnyezeti ac^iiirsekiet 

1.10.1. 2 . tieiaciv iegnedvessss 
2.iC.i.3. Le£T.yoaa£ 



I altetelek: 

7-3~ 

Cs A. 65 

0,5-1 ,06 bm* 



2. 1C. 2. Cseaeltetssi h.atarfeltetelek 

2.10.2.1. 26 rnye 2 eti htak^s^klet +5*^0 ... -r4C°C 
2. 1C. 2.2. Helstiv legnedvesseg s&i:. 85 
2,10.2.3. legayoaas Q,6-1,G6 bar 



2 . 10 . 3 . 

2. 1C, 3. 1 
2. 1C. 3 . 2 

2 . 10 , 3.3 



zallitasi is i:arol2£i fsltetelek 
-CornyezeSi bocirseklet -25^C ... t53^C 



Selativ Isgnedvesseg 
legnyonas 



25X. 9S ^ 

0,5-1 ,05 bar 



2.11. Periodilcug utesvizsgalat 

2.11.1. Az utes idotartama 12 as 

2.11.2. A caz. gycrsulas erteks 5 g 

2 . 11 . 3 . Az iitssek szaaa ICCO 

2,1<:. A keszulek alapvstoen az alabbi szabvarvokask ~ceEz el^gei;: 

2.12.1. LiBZ 94-70 

2.12.2. rOO£T R£Z 2657-73. RSZ 3824-73, RSZ 3825-73, RSZ 4492-74. 
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3« A UtiSZER Oiii.ZEALLPrA£A 

3.1. T^pe 1575 /TE-4S05/ '*CIUrvACTi:.lECOPE-Z" felvfezeto karw;;tcixeiitilca 
abra2ol6 

3.2. ' Tartozekok 

3.2.1. *‘A** tartozeiiok /a keszulek ^aban benuf oglrjlt/ 

1 db Halozati csatlakczo vezetek c£atlakoz6 dugoskal 1004 

1 db Hasznalati ufcasltas 

3.2.2. ”3” t^rtozekok /a k^sziilckkel ee^-utt Ez^llitott, az dr irOlbo 

f el£zai:jita£a taeilett/ 

1 db TR-4805-1 laerd befogo Hi-5 foglalatoiikal 1575-1 

1 db aK-4305-2 mero befogo T'0-3 & 10-66 foglslatofckal 1575-2 

3.2.5. '*C” tartoztM':ok /kulbn rendelssra Esallitott, az ar kUldn 

felszamitasa aiellett/ 

1 db TR-4805-5 Nas:/araimi adapter /UiGH CUHRiiNT ADAl^’Bl/ i 1575-3 

1 db l'R-4806-3 Nagyaramu betetet^yseg /HIGH CUKRllST 

FrXTUltE/ 1576-3 

A ket na.-;yaramu tartozek csak enyutt rendelhebc, 

3.3- Osoveg olvuddbiztQgito betetek 



3.3.1. “A" tartoz^k 

Kalozati 220 V - 400 niA /Go 20/5»2 - 400 oA/ 1 db 

llD/127 V - 800 mA /Go 20/5,2 - 800 mA/ 2 db 

315 tui‘. /Go 20/5.2 - 315 mA/ 5 db 

2,5 A /Go 20/5,2 - 2,5 A/ 1 db 



3 . 4-. Haryararau meresi oESzedllitas niiiszaki adatai 

A 3.2.5. poutban f elturtetett TB-4e05-3 /1 575- 3/ tipusu Ha;;::-';tracJo 
Adapter es Tk-4806-5 /157&-5/ tipusu Wagyararau Betetci^yseg felhaszna- 
Idsaval a adi'eaturtouaDy 200 A kolletctor- bs 20 A bdiiruruiiiig tor- 
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jesstheto ici /impulzusuzemben/. A r4iS2letGS toiiszaki adatokat fenti 
tarcozeiccic hsszaalatJi utasitAsa tartalmazza. 
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A r.!USZEE iS F03B REEZEIIS?: IO^auDESE ES FELEPITEEE 



I. Mukcdesi elv 



•lesziilek toQbvazlaca ss i. abr^ lathato* 

jiiszer villacos felepites szempontoabol haroc nagy fuc'/.cionalis 
;segre bontliato, 

1, Vezerlo ^azfcorok: 

lepcso generator 
*:ol:e‘.'tcr tapegyieg 

2. Llero ^aiokorok: 

vizszintcs erosito 
fuggoleges erosito 

5 . Zijelzo egyseg: 

batodsugarcEO es a tapegysegek 



2. A keszulek nutcodese 



aiiicbdest celszerii egy folaelt eoitteres Itapcsolasu tranzisztor 
resevel targyalni, 

>:-rendo fuggveny az = f Az aramot az Ej, ellenallason 

:'i a fiiggoleges erositc. 

^CE a koilektor t^pegyseg ssclgaXtatja /U^/, es a 

zszibtes erosito iceri, 

Ig vezerlo bazisaranot a l^pcso generator /Jo/ szolgaltstja: 
letoldalasan egyeniraayitctt balozati fesziiltsegbol lepcsonkent 5 ms 
Ues feszultseget allit elo. 

^®^^^^^-ri£ttika hcrizcntalis eltsrito fess*iltsege uryancsak 
■letoldalDsan egyeniracyitott halozsti feszultseg. Ennek a kst jelnefc 
/laassal - a helyes gorbescrec abrazolasa erdekeben - pentosan 

:isban bell lecnie, ahogy azt a 10. abra czealelteti. 



5 « 



RESgLETKE LZIRAS /az ^a:;il:6rolc isaertetese a kapczclaEi 

ra^jzek alapjan/ 
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1, Lepcso i^sscrator 



iz ars’Jlccr l^aprsolasi rsjza a 11 * abrao , ' ay oat'jtott ara^lidri xajza 



■;eli 3 a 17. abran lataato. 

As aramicor feladaxs ' apcsofeszultseg eldallitasa, A tialozattal sztnkxo. 
aukodo vez erl 6 ;jeie!cet a TR107- 110 traozisztor allitja elo, A T‘1/15 
ponthoz. Diet 0-fazi£tioz tspeet a Tl/19 pencoo 18C°-os, a P101-C102 
C£atl 3 tcozasi pcntjln pedig 90 ®-os ssinuszos feazultceg vac. z.zen tiaroia 
fazisbelysetnel: negfelelo nsgyszdghullanot a T107-109 tranzisztor al- 
litja elo, a aegyedi'tcet a " 90 °-os" negyszbgjel fazisforditasaval oyer- 
Jiik a TRllO icollektorao- A PlOl potecciometerrel a 90^ 's fazistolast 
ledet beallitaDi, a' P104 pedig a O-atEeaetnek; negfelelo negyazog-elek: 
’iismertekd szabalyozAsars szolgal. 

A aegy /0°, 90 ®, 180° es 2?0° fazisu/ negyszdgjel negativ elet C-E 
tagocckal diff erencialva, majd a negy differencialt jelet /aagy im- 
palzust/ VAGY-kapcsolstban osszegezve, az IC102/11 ponton a halozezi 
f eszults eg nulla- es csucsextekeivel fazisban levo 2C0 Hz-es iapulsus— 
sorozat-. • all elo. 



A halozati szinuszfesziiltseg rajut a TR106 bizisara is, es az E 03 esat- 
lakozo a7 es c7 pontjait osszekotve /ez az osszekotes esate a nagyarsmu 
Eereseknel valosul meg/ as IC102a beaeneten /I. pent/ 50 Hz-es Jellel 
a 200 Hz-es iapulzussorozatbol a balozati szinuss egyilc esuesaval fa— 
zisban l-^vo 50 Kz-es jelet kapuz ki. Az inpulzussorozat icstszeres in- 
vertalas utan az IC102b kimenet^re jut /IC1G2/6 pont/, 

Szen 200 Hz- es ia pulz ussoroaat vezerli az IC104 szamldlot. 

A ^BCD kodolt jeieket C-9 decimalis ertekxe az 
ICI 05 Arsmkdr aiakitja at. EH5-R124 referenda osztot decimalisap 
vezerli az ICIO 5 , es a 0-9 szamofc kozul SlOl kapcsoloval valaszthato 
ki a kivant lepcsoszdm/ Hz SlCl-gyel kivilasztott lepcsoszamboz tar- 
tozo elienallasoD kelenkezd feszuitsegugrAs vezerli a TR102 tranzisz- 
tort, mely nullAzo /reset/ jelkent kerul a szatnlaloba /IC104/,^s a 
szaolalasi ciklus kezdedik elolrol. 

Egy diszkret l^pcsbf essiilts sg beallitasa ugy tbrtenik, bogy az 

S XO 4 0N2 CUKV1S kapcsold benyoQoti; illAsban az SIOI kapesolo altal bedl- 

litott kddot Icapcsoljulc az ic 105 deJcddoldra, 



10 
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A refeiencia 0S2t6 fciu^erieti pontja as IC1C8 er6?it6:-e» 2iajd a 1H1C4 
e:;iitter'ic6>/etorbl a S'i'Ei’ Ai.iPI<ITUUL /S103/ iierul. A lepacofe- 

saiilts:-': ^lalibi'ai'C i-ri.ei:st as eroritcs beallicacav:.! iGiiet; eli''‘rni^ 
ezt a P102 ucwenciouic-tei' ss&balyo/sa. As OFPiJjiT fecsultseg eltc/lart 



a P1C3 pocenci«.:T,cTtr vegzi* A + vagy - poAhritasu fe£s\iir?i>gct zz 
£102 'fiapccoio vaitjs. A lepccd i^eneratcr ciS^. 2C0 siA-es arajr.ut £r.ol- 
galtbt, tulterheieK alien as FlGi bistO£l«&i: vedi cz aj’ajyiroi't . 

uirasi dsHae.dllitas eL'eten 3Z ClOp Kej'CiOiO Ticly >;et;et 
/C^5 “ 20 iiid aliir-.OtiDc^n/ 3z £03 cssila'.voson IsCi’etstiil erz^oclit a 



oc — «jL:r’tcs*uc 
1 A “ i t'/O un a lapcso 
£^-aci i'lcro ccac z , err a 



;:-.xbrei. A kapceola^j . islatbol /O', abra/ 
d'oor i’oiifiir jeulcniil kapcHol^dik a C£;.zi«i-:0'j6 
:^urs ‘'fold” de-iol^fre it feltiivj- c rigi^eiine^. 



A -cayi'essdltEoGek^t ar ICIG? es a 12101, TlU04-bol alio tapegyssg e.1- 
litja elb. AS 6:ryeriirinyita£:t a BlOl-302, I)l0i-lC-4 dl6d:i.k vdi^zik. 

A l£pc£o-g<^r)erarcr railKodsne esecildieteseb'o a 1C. abra tjegitfi-t'fsvel. 



^,3.2* ko lie Lt or «»r;pe' 



A tapegyseg kapcealdai rajza 0 12. abrau, nyomtatott aranikori rajsa 
a lei. abrsn Ijrharo. 

As a.rc'Ai:.cr fcl-aara, b.o?-y a vizEgaiz Tiracsisstar sza^'jara Kolleutor— 
-fessultEf.get alUbson t-lo. As £202 kapesolo H: dllasaiban esr/ec^e- 
ssiiltsfeget , • aC ailasaioaD pc-^dig kctcidalaban e^yerjirdnyitovt. halcsari 
fcHSuib£-ei.eb ESol?altat. iv.ivel as abrasolt karaAtensstika visezinte.a 
elteritb feasultrsAgfet i;sc.lga.ltat ja az aruK-kcr, I>0 iliasnan a fecsultseg 
nsgyaagirtk mepfeieic iiel,yftD .rindeu ‘aizisispecohes egyetlen por.Cot 
Tsjiol a katodLugircJore.'. 

A lapreEsultseg nd.yysagat I'oiyairatesarj a T2 tcroid br--inHzrcr.’i:Gtorrfcl 
ledeb fisabalyoznl, j-2-3 fesaultieg-iepst'enklnt pedig as 5301 kapeso- 
lovil. A d'e :..-,;SJcr:aator & T3 tranEsl'crJiatjr'U iaplalda, aelynek 

szekauder leagauasait as £301 liapssDlo a D20i-D3.»4 dioJatibol alio ket- 
utas €. \cryir:.ry ito cyyEegrc kapcsol.ja. Az £202 kapcsoloval az egyen- 
iranyitas eldjclet e.F. a puff erkondenaatorc-k2t iebet kapcrolrii, A C201.* 
C2C3 beki.:>cLolas=v-:Qr e;-yerif e&ziiltESircC £zoli,.uit.. t as sii'asi;i-:dl' « 
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A na^^ysagu es elo.jolii AC vcgy DC fesziiltseg az ^£:0c- 

ellenallasoi.on kercsztiil az S2G1 kapcsoloval adhato e.:;yre£z 
tranzisztorra , masreszt az fGszultsaget maro vizszintes 
A T£ST ADArTER-re a fesziiltseg az i2204 harojjallafc-u tapc^olc 
szeisp ailaaa'ban jut, a vizszintes erositore pedig az i:2C5 



H220 soros 
t a vizsgalo 
ci'csitdre. 

yalac.2 iy 
’iapcsolo 



allasaban. 

A soros ellenallasotc a kolle;:tordraa kcrlatozasat szolgaljai, es a 
rajtulc eso feszultseg erteUevel kevesebb jut a vizsgalt zranzisztorra. 
Eaert a vizsgalt tranzisator kollelctorfesziiltseget nercsak a 'Iti 6s az 
S5OI kapcsol6 szabalyozza, hanem a kollektorararntbl fdggo aertekben a 
soros ellendllasok erteke is az S201 kar'solon keraeztul. 

Mivel a vizsgalt alkatreszre juto teljesitssnyt a sores ellenallisok 
befolyasoljafc, a J'201-J205 te I jesxtnieayhatarokat jelzo larLpak vezer- 
leset is az S201 kapesolo vegzi egyiitt az S5OI kapcsclovai, nely a 
masik tenyezo, a kollektorf esziiltseg kapcsolasat vegzi. 

Az alabbi tablazat tartalmazza az egyes teljesitaenybatSLL'okhc ; zartoz '> 
soro s e llenallasok erteket a k''.llefctprfeszult£eg fiiggveDyeben. 



feERIES RESISTOR / Q 7 

HOR.VOLTS/DIV 10 W 2 W 0,5 V-/ < 0,1 W 



0,1 


0 


- 


- 


> 


2.5 


0,2 


0 


- 


2,5 


> 


1C 


0,5 


0 


2.5 


10 


> 


65 


1 


2.5 


10 


65 


> 


25c 


2 - 


10 


65 


250 


> 


1 k 


5 


65 


250 


1 


> 


6, 5 k 

# 


10 


250 


1 k 


6.5 


> 


25 k 


20 


1 fc 


6,5 k 


25 k 


> 


i.1 


50 


6.5 k 


25 k 


85 k 


> 


^CO k 


100 


25 k 


85 k 


500 k 




1,7 



[^yp. 
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Ka = 0 ertirk ved beallitva, « f esziiltsegtol fu^j-jetlenul a 10 V/ 
tel je£ii:aienyhat^ jelzo izzo vilagit* 

A < 0,1 ‘.V allapotban eg;,'ik jelaoizzo sen viiagit. 



A wlP.IBb itESji'iOR kapcsolo beoyoaott allapotiban lebet tel jesiti:;6ny- 



hstart valtarji. A beallitott teljeaitaenytiatarbdl 
cea a EEEIEE kEi;I£iCH keseioszervek kapc&olasaval 



£62 a HCK. VOLVO/ i/IV, 
nem lep 1:1 a kol- 



lelctor rapegys^, 

A Esort kapacitaso:: hstasat a L201 potenciciflete:T€l lehet korapenzaini, 
n kcapenzaia- a ICC Y/div alias kiyetelavel DjiDdenhol hatasos. 



Ylzszisteg ercslto 



A vizEzintes erosito kapcsolasi rs^za o I 3 . abran, ayoiDtittott arairtUbri 
rajza a lo, abran lathato. 

Az araakor feladata a kepcso sza^ara vizszintes elteritd fesaultseget 
ssol;jalt£tni, 36ly Eranyos a vizsgalt traazisztor kollektor-eoitter 
feEzultEe^evel, Ka c vizg^alt bazis-exitter feezuittegre vonatkozik, 
akkor ^203 V~- allafoan vac, es uz IC 3 OI erosito az lessultsei^^gel 
vezerli a karbdaugarcEovet . 

A kollektorlesEultcsaet az £203 kapcsclo az R317-R527 beaeneti osztdra 
kapCEolja. Az osstot az S 3 OI kapcsrolja az IC 30 I nem invertalo benie- 
neT:ere. Az erosito iuvertalo bemenetet; — az K52S-R339 oszton keraEztul 
~ ^ vizs^alt tranzisztor eaitteren levo feszultseg vczcrli; a DSgyobb 
araau ailaEokban icozvetlenul az eEitterrol az 5401 ellenallason Ice- 
reszLiil, kls zuoksponti araaa beallitasjbsD — 5 ^uA - 5 dA t:-i‘Uotuany— 
ban - az IC4G1 kimenetercl leosztott feEzultsCg kcriil az u 40 l eiien- 
aliascG keret'ztul a vizszintes erositore, Ijry az IC3C1 az U-^.. fe- 
Ezultseget ercEiti. A niiveleti er-dsito erositeset a P 304 potc-ncio- 
aezerrei letiet beailitani. A P 305 potenciciaeterrel az IC3G1 /74ii*'C/ 
beiJtnd ira.i,at rrompenzal juk, a P301/a poceccioiaeter a liori zoctalis po- 
zicibt al3itjZ be. 



aZ ^:iienallaz -^z ercaitc nen invertalo beuoneten 600 ;.oUiii-oo be- 
tsenezi ellecallagt allit be. A katodsugarcsov et a 'l'5301-i']t302 vegxc- 
koz&t vezerli, oelyoek ara.:dt a VR3G3 aUit.ja elo a P305 £egitad;vevel , 
iionek bea^litaca u-gy rdrteiiik, hogy a fenypoutot a IlOE.KCa* /ir?0l/a 
pctencioxeterrel eldzOleg Udzepre ailitva, a ■i'H301-‘i:5302 icol iektcran 
a tapfc£zult = er fele jelenjen lueg. 

Ha az eicsitc vozsrlb feszultfege polai-itaEt valt a rwV As iUtJ 
Calstokna.-: Jne^ifelelcen , az £202 icapcsclb az ciosito Iciiaeneteu ic 
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poliritasc fordic, icy elcriictc, i rijzcit s:ep zinaig Cjzcdos 

heiyen e2 ozcnos /Iccnvcncionalis/ celyiecben ucr.-ii, r'iijTjCetlenul a 
viZL'^alt eleare edotL feizuitS;igeic elojeXetdi. 

A nagyarania aarefii cESzeillitacban sz -iiosito az R:i .jelfogoD Kei*ssz- 
tul az S&3 csatxstcozdrol 'ispja vezsrlo I'eszulrseget. 

Fuggoleaes erosito 

Az exoaito Aapcscldsi rajza a 14. abran, oyonjtacobZ araatcori rajza a 
IS. abxan lathato. 

Peladsta a vizsgalt eszriozon atioiyo aras:: 2 al axaDyo^ aizorito la- 
saulteeg elcAilitasa. Az 1^. t:cli sis:tordra;a sz £40c-ii425 alleaaXlasofcon 
folyiic at, selyeicet ea S4C1 kapcfiol az F401 biztcsiton keresztul az 
e.iitterre, A kolleKtoraraaDsl ardnyos fcazultsag Kiij aunUapocti ara.-^u 
/5 nA - 5 ^oA/div/ beallitasb&c kozvctienul, nagycbb /iC - 0,3 A/ 
div/ 'urano'tCDal 1:100 csztas ui:aD ss IC401 /7C9 ^C/‘ auveieti ercsit-d 
nea invertalo beaeneCsre jut. 

A fiiggoleges srositc iiasonlo felepiteau, aint a vizsziutcS srcaito. 

Az ercsitss i P404 pocenc ionjeterrel allitaato be, i'4G>-C!ai sz IC40i 
beaeDOti araaafc kcnpeDsal juk, a P3Cl/b pot&ncio!aAfc>jr a vertit-iuxis pc- 
ziciot aliitja be, a P4C5-o6l a ‘rfi401-'XP.402 icollei'tcran a capf esz*-ilt- 
sag ielet iall bealiitani. A L‘K^1-C403, C4C3 cziiro a 4C [Ciiz-cs5 tr'insz- 
Vertex jelre van aaagclua. 

Az Iv426 ellenallas az ercsito beisonet-^u 1 i.iohia besene^i t-lieniilast 
allit be. Az rii445 ellenallas az 10401 aitcidci /offset/ f cczdlcss.-'et 
koapenzalja, az adctt ars.T;kdx-c51 fuggceo vary a t 15 V-jioz, 'iB^y a 
-*15 V-tioz van kotve. 

A nagyaraiau raerasi dsszediiitaxban ~z ercsico az d/1 jeliogon kerc-sz- 
tiil az S05 ccaolakozorol xapja a vez&rlo feczdltseget, ugyariakiCGr &z 
S401 kapcEolo D tarcsa iidtso U^.jarol /Or/ oozicio jelzes -egy a c3gy- 
araSiU toxtozekok axaakbreibe /5 zs-x - 0,2 A/div a^lldsobbsn/. 



4.3,5. ‘rdpe~/se? 



A tape(£ 7 £sg kapcsolasi rajza a 15. 
pedig a 1£. abrin lichatb. • 

Az arsmkcx feladata, iicgy tapfesznl 
IwOzatounak es a fcatodsugarcsonek, A 
feldpifcsse.a szokascs. A nagyfenzul 



dbrdii, nyoatutocc araidkori r*;ijzs 

siegc-i, ssolgaltusscn -r. e^yes fc- 
z alacL'ony f eezulrrcgu tapegyssg 
tzsget ep:.Y transzyertex aliitja elc. 
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zciilator fo eleaiei a TK50X tranzisztor es a T501 traEEzf orniator . 
501 ^ciUikbr v6gzi a C osztalyu oszcillator foly^i-szog szabalyo— 

. A rez-sesi frekveacia kb. 40 kHz. A transzforzator /T501/ i;-alaku 
;3ago£, A i-505 ’rJOt enciometerrel allithatb be a kiaeneti feEzultsegi 
V e D5O8 katodjan /min. 100 I.! £1 beneno elleaallasu muEzerrel 
. A J.E503 tranzisztor cssk a nagyaramu rnsresekoel lep mukodesbe, 
r is kivila^oEito iiapulzuzt ed a katodsugarcEpre, a T502 trapsz- 
:oron erkezo vezerlas hatasara. 

.echapikai felenites 

iilek nechapikoi szilardsagat merevitd rodakkal oESzefogott alu- 
; keret biztositja, 

loszervek az elolapon /2. abra/ nyertek elhelyezest, a T1 es a 
nszfonnator a batlapon /3. abra/ van felerfisitve. A katodsugar- 
, a T2 traps zforniatort es a nyomtatott dremkori leraezeket alu- 
. tortorudafc, illetve szegletek erositik a kerethez. 
ibran latnato az elolapon felerositett kezeloszervek egy r^;sze 
oszuleket hos.szabap mechapikusaD kettdosztb nyoatatott ararakori 
nelyet a 16, abran mutstunk be, Ezen a pyomtetott dramkori le- 
'.lelj ezkedik el a vizszintes es a fuggoleges erositS, a tapegy- 
a kstodsugdrcEo tapellenalldsdt biztositd aramkor, Ugyancsak 
ibran lathatd a I'l halozati trapszformator hatlaphos val6 erosi- 

*lek feneklapja kbzeleben van felerositve a 17, abran Idttiatd 
:ott dramkbri lemez, amelyen s lepcsogenerdtor aramkor helyez- 
il. A nyomtatott lemez elhelyezkedese a 6, abran lathato. 

;ra Ezeralelteti a hatlapon felerositett T3 da a tartoszegleten 
^zett T2 transzforiDdlort, 

-bian lathatd nyomtatott aramkbrl lemez a kbzepso merevito rudra 
-erositve. A katodsugarcso tarto szegletekkel van a hatlepra es 
ito rudra szerelve, A katddsugarcsovet a hatlapon talalhato 
3 eltavolitasa utan lehet kieraelni a helyerol, 
lek hordfogantyuja a kozdpso merevito rudra csatlakozik, be- 
to poziciodo. Sziikseg esetdp a kdszuldk aid haSthoto es fel- 
6 dllvapykdnt szerepelhet. 
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5. AliTAlillCS U^TASITASC:: 



5.1. A ksszulek ki- es visgzacsoaagolasa 

A 'totbrstegii burkolatbs cscasgolt itesziileic iulso burke ista u bullan— 
papir doboz, melyet 3 rsgssztasok nentan tcsll feibcDwaoi. a -<.e£ ^:*dl3?c- 
rol - a hullaopa pix dobozbol tortsot kiaselea atan — a Isg’zentasea 
zart muanyag burkolat is eltavolitbsto as a kasziiiek a belso papix 
bcrirasbol ki'oontbatd. A kroaosott vag 7 aikielezett alkatreszekrol a 
parafinpapir vedoboritast le kail goDgyblni es a vekony vazelinreteget 
puha textilanyaggal vagy vatraval letbrdlai. [dindezek elvegzese utac 
a kesziilek uaenbebelyezlieto. Aoeanylben a kssziilek; Ujboli ssallitasra 
keriil, becsoioagoldsa a feot isoertetett mod forditott sorrendjeben 
tcrtSDjjek, lehetoleg miodea cscmegolasi anysg f elbaszDalasaval, nehogy 
a keszillek az ujabb szallitas soran karcsodast szenvedjea. 

5.2. Osszedllitasi utasitAs 



A vizsgalaadQ alkatresz tipusaDak oegfelelo csro befogot /r£22 
a rdgzito esavarok segitisegavel a keszulekhes kell csstlakozbatni. 
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6. 6I2^C'r^A0TtCKIiI.l^I UTAiil'i'ASCK. 

A ualoztiti i"es 2 iilT:re 5 atispcrolaLo es a biztoifxl.uk tift-.fclfc^ i;£ c^wripti 

is .aszulek tiatolQ^ian /'y. abra/ konD;yen eivsc^-bet*';, de ezek vtrjre- 
hsptasa eldtt a balossti csi-tla^CiiO du^tt az aljr.t'chol tci iieii buzni. 

A bizt osritOKat kiclv-das eseten di'6C£,zaljijl, atkotci^cl hclyist- 

teiiteoi veczelyeii &£ cilcs! A biztoEitok ^ aital elo- 

■irttol szcDOJ: vilisiics ortelru eo kiilDeretu Diitot-:itok.:rji f*6toi';ut6k. 

A nalozati biztositek caereje csak feaziil tScgniGntes ;3l3?if.oi n*in vd»ez- 
hei6 el, es utana a biztosiio fejet fizerszammal / pi, caavarbuzd/ 
rSgzilerii kellJ 

A Ke£zulek csak vedcfoldelfessel ellatott baldzati alpzatbos csatla- 
kozt&tbsto. A i'.^szuleket s balozattal s tartoz^kAent mell^kclt Ucilo— 
zsti c£i.tlaKo-o6 vczetekkel kell osEzekctni. 

KliTsro halozati c?&cluk.oz6 vezettk hassnaiato eseten csak ioldelo ar- 
rel /5 eres kabel/ ellatott vezet^ket ez&bad hassnalni, 

A hdlozati esatlafcosb vezeteket eicszSr s k^szulekbez kell csatlakos- 
totni e£ C£ak azotao b halozathoz. A ceatlaivozas ujef^ecuntctece eseteo 
a ufezeteket kell eloszbr 3 hlioz&ti c£btlGkoz6 aijsatbol kiUuzni. 

A :Lerd befogo /Til i ADAl-TiiH/ eltavolitasa eseten a ’'O'* jelU csutlaicozo 
^jcntciora az 0?? /S2t4/ !;3pC£olov^U nagy fesziiltseg kapcsolhbtd, czert 
fokosctt i’igyeleasel kell eiparni. ITLT ADAFTLTv hasznalbta nelkiil a 
kesz'aleket ‘llLOS bekapcsoipi! 
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7. 



:S2ITESE 



7* !• ivezelcszervek es csatlakozok 



Az elolepon talalh&to kezeloEzervek a 2. abran latbatok. 



Felirat a keszulekben 


Pozicioszam 


Hendeltetes 


wLi^INS OFF 


£1 


hilozati kapccolc 


tiCAIF) 


P5C? 


a lialozati kapcsoloval e 2 jb»sepiLe::t: 
kezelcszerv , sell;>'el s kspernyo 
raszter kiv ilarirasa szaba ly ozhia tc 


IlrrEIISITY 


?501 


a katodsugarcsovon lEegjeleno ksp 
fenyerejet szabalyozsa 


FOCUS 


P502 


a megoeleno kep elesse^-et szaba- 
ly ozza 


ASTIGM. 


P50^ 


a kep egyenleres elesseget sza- 
balyozza 


KOR.FOS. 


P3Cl/a 


a kep vizszintes belyzetez allitjo 
be 


VERT.POS. 


P301/b 


a kep fiiggoleges delyzetet allirja 
be 


VERT.CUREEI'n?/DIV. 


£401 


a katodsugarcso luggolerea eltcri- 
tesenek ^zekenysegi c kapc:-oloa. 

NO BASS STEI-S -sreGhatarokbac a 
vizsgalaorib eszkozre neai kapcGcl 
baziG.jciet a STEP generator felcl 


HOR.VOLTS/DIV 


£301 


egyreszt a katodsugarcso vizszintes 
elteritesenek erzekenyseget kap- 
csolja, masreszt a vizsgalando al- 
katresz tapfeszultseget. Ugyanakkor 
a teljesitmenybatarokst jelzo VZ.^i 
WA!PTS Jelzolaiapak vezerleset is 
biztosit ja- 


SERIES RESISTOR 


S201 


a vizsgalando alkatrssz vedelmet 



szolgalo soros ellenallasok be- 
allitasara szolgal, A ^ETilSS RELIE'rOE 
es a HCB. VOLTS/DIV kapcsolok a 
vizsgalt alkatresz disszipacio jat 
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Pelirac fe Ic-gszuleVcsen Pozicioszan Rendeltetefi 







eCyatteces illirjak be, ez&rt aiechs- 
nikias r.envii jirKapc£cl5tbaD allnafc 

e£ egyiittesen vezsrlik a 
rEA.< 7<A!I-£ .jSl 2,clampafcat 


COLISCtOR SljrPUv 


V.-r,l;.BLE T2 


a vizssalt altcstresz tapf eszultseget 
szabalyozsa folyaiaatosan 0 ert^krol 


COLLECICR z,-JriU 






2 xc ^ :.c 




a vi 2 E:ialt alijacresz tapf eszultss- 
£eaek poleritasat es a aeres uzea- 
aodjat Uapcsolda. A meres tortenbet 
csi'enfeszulzseggel vagy ketutasan 
egyeniranyitott halozati tapfeszult- 
seggel. 


CE St 


E2C5 


3 vizEgalt aliatresz kollektor-emit- 
ter, vagy bazis-emitter pontjai kii- 
zott ievo faszultseget kapcsoi^ja a 
katodsug^cso vizszintes elterit6 
ararokorere 


Sa-EP Ai.:rUiUDS 


sio? 


a vizsgalt elkatresz bazisf esziilt- 
seg, ill* bazisaram vezesrlojel egy 
lepcscjenek aoplitudo jat allitja be 


wl'rE' rOL. 


£102 


a basis vezsiTojelek polaritasat 
icapcsolia 


BAEE ETEFS 


SlOl 


a vizsgilt clicatresz bazis veserl6- 
yeleiDetv szasit /lepcscszara/ allitja 
be 


OPPEET 


PIOJ 


a vizsgalt alkatresz fcarakteriszti- 
kajanak nulla bazisaramu vagy nulla 
bazisfaszuitsegu nunkapontba val6 
eltoldaat teszi lehctove 


ONE CURVE 


‘ £104 


uzeMod kapcsolo; gorbe sereg, vagy 
egyetlen kivalasztott gorbe megje- 
leniteset teszi lehetove 


GATE CHECK 


£105 


kapcsolo, a FET tranzisztorok ve- 
zerlo elektroda /gate/ draraanak el- 
lenbrzesere szolgal 
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?eljjT 3 t a kesziileken Pozicioszaas 



Rendelteces 



LC0P2«i 



P201 



0 ?? 



S2C4 



B 1 B £02 

C ^ e 



a potancionieterrel az eserleges 
szort kapacitas ole batasa ccompeQ- 
zalhato a Icis aiunteapoDti aramisal 
taplalt alkatresz icarairterisztikd j6n 
bsLToinallasu icapcsolo, a mero 
befogobao elhelyezett vizsgalando 
alleatreazelcre ieapcsolja a beallitott 
parametereket. Ugyanakkor felepi- 
tesenel fogva megakadalyozza a fe- 
sziiltseg alatt levo aero befogo 
kinyitasat, ezaltal vedelmet nyujt 
a kezeXo szeaelynek. 
a mero befogo csatlakozoia 



A hatlapoo talalhato kezeloszervek a 3 . abran lAtbatok, 



FUSE PI 

S2 

SOI 

SO3 



7 * 2 .. 6 v 6 rendazabalyok 



balozati biztosito 

fesziilts^gvalaszto 

haldzatl csatlakozo 

26 polusu csatlakozo a Dagyaramu 

m^reseket biztosit 6 tartozekok 

csatlakoztacasara 



7»2.1. A balozati fesziiltgegvalaszto atkapcsolasa 

A kssziilek uzembehelyezese elott ellenorizni kell a balozati feszult- 
eegvalaszto Allasat. A gyar a keszuleket 220 V f esriiltsegre allitva 
szallitja. 110 vagy 12? V-ra valo atkapcsolas a ksszulek hitlapjan 
levo feszults6gvalaszto /S2/ atdugaszolasaval lebetseges. 

Atkapesolis qtan a keaziilekhez mellekelt 110/127 V-boz tartozo olvado 
bizbcaiiio beteteket kell a FUSE feliratu biztositek-tartoba helyezni. 

7 . 2 . 2 . A keszulek es a vizsgalt alkatresz vedelme 

Bluszor is hangsulyozni kell, bogy a keszuleket rendeltetesetol elt6r6 
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OD tiasziidlni, pi, atiitesvizsgalatre , va^ hOESzuide jii elkatresz- 
-elecre /"-“etesre"/ ssiscruan tilos, civel sz ilyea uzc-a jelen- 
ncv^li a ^t^hicasodac vsicszinustget , ill. oagy aram, vsgy 
aisszipacio eaetcn tez-cikua icaxosoUast is ercdaecyezhet. A ke- 
-c-i: zBTtca- es cegbizbato aiiKbdese aegkbveteli, hogy - kulbucsen 
<irs;z, feszultzs^ vary dis^zipacio ecetd-n - s kezeldszervek be- 
.-cE-, KOilei.vtorieszultEeg kivazt erteiue valo novelese utaa 

™ >,Oi r. it-i kci'bkr crisstiks kierterielese, iriajd a kollek- 
■; c;szv.l t se,'^ C-rs vsjr C£bk;;eDt6Se- 

. lj.. w::r. iiszeloszervet /T2/ csak a cieres alkalits- 

jvlsEtru leicsavarril , e i^spcEoldi: kimelfese erdeaeben. A KOH, 

/*-3^'l/ es d CO^ijiv..’rCB 'c.U]r^Li + AC ^ I)C /S^2/ kapcsoldkat 
BU:‘-L1 \^:AIABi,2 /T2/ kez Icszerv lecsavart allapotaban 
• bcl d”i:;-,pcsolni. 

•::ai negycon dollcktoraraaot neia szsbad beallitani a keszulekecl 
3‘Jv'ul a l;e£.iliek es a vizEgalt alkatresz vedelme erdekeben cel- 

- -egg egi ezni , nogj s inucKspoati f esziiltseget a kovetkezo kszelP— 
"es v.-;ltczt;,L jak iceg: C0LIiA'-;.'..H OTBPLY V;\RXA3LE es HOS.VOITS/DIV; 
...iiponri ETST,ofc pedig: tTEP AMFLIIUDE. B.\£:E 22EFS, SKHIES HESISTOR, 
-iivul ugyelni 'sell a set poiaritaslc&pcsolo allAsara /COLLlCTOH 

aC + es BCL./, luivel heljtelen polarinis a vizsgalt 

- z teniz-ewonc-celst; okcchatja. 

-- /l1o 3/ KspcEclo fesziii-^seg-kaiibralt allasciban ajan- 

. C£jk RLT prsnzisstorcka^ vizsgaln^ . A 2 V-os allasbeu 5 forras- 
-.li-.s oagyen iiis srtesu, az ar-umeb esas as FlOi olvadobizposito 
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d. A KE3^ijLHK HASZNAIATA 
^. 1 . Uzembeliely 

A kes-^Uli^k 1.34jzati kapcsolo segitsegevel IbHeno bekapcsolasavai 

^Sy rnojcimalis fenyerovel bekapcsoiodik a kepernyb raszter kivilagitaya. 

is, jeltrzve a koszulek bekapcsolt allapotaU 

A raszter kivUagilas csdkkentese a iialozati kapcsoloval e&ybeepitett 
polenciometer jobbraforgatasaval tcrtJnik.. 

A iceiisuleic a be.i3pc£ola£ utan 2-^ perccel u^ear.epes, de erseiceayebb 
Vc.gy pcrjto£ibb mcrdseknil a.jaalatcs kivarni a JXj perc btsaclegedasi 
idot. A rce£::ult:A altsianassagban 2 Z I = f /J/ fuggvebyicapcsolat aeg- 
jeleuitasbre sllcalmab. A vizsAalhato aliiatres-aic: ellenalldaotc, diudalc, 
"enerdibdak, tiiyrisztorot, k.is- es oagy telJesi^iEenyu trauziszLorok;. 

A mdresc-k a ieggyakrabban hasznalstos foldelt eaitterez '-cspceolizban 
tortennetc; 



I 



C 



f /UcE^^E 



Az iizc 2 bebs lyezessel kapcsolacos kc^eldszsrvak: a kesziilsk elolspjan 
/2. abra/ talalliabok. 

A ‘icesziil^k bekspcsolasat a UAE-IE OFF kapcsoloval kell elvegezni. 

A COLIJlCTOR bUFPLY VARIABLE /T2/ teljesen lecsavart allasban legyen, 
8z OFF kapcsolo pedig kosepallAsban. 

A kepernyoc Eegjeleao fenypontot az lilTENSITY, a FOCUS, az ASTIGM, , 
a ilGR.FOS* es a FBRT«P0S. kezeloszervekkel kell beallitani. 

Else vagy bosszabb tarolas utani uo'coli useuibehelyezesnc-l celszerii a 
kovotkezo beiliitasekat elvegezni. 

A kapcsolo Vg£ allasacan a STEF AtSPLITUDE kapcsoloval 2 V-os 

jelet lehet a vizszintes ercsitore kapcsolni. A BASE STEPS kapcsoloc 
cslszeru 1C lepcsd allasba kapccclni, a HuR. YOLTS/DIY Kapcsolo 
2 V/DIV. ailasban legyen. Ekicor a kaperoyon vizszintesen 10 fsnypenr 
rajzolodik ki. Ha ez megoelcDik, ankor irind a Ispcso generator, laind 
a vizszintes erosito mukodik, A STEIP Al^LITilDE /SIOJ/, HCR. VOLTS/DIV 
/S301/, BASS STEPS /SlOl/, STEP POL /S102/, OFFSET /i'lOJ/, OI'IS CURVE 
/S104/ kezelbszervek mukbdtetssevel azok funkeioja szerint valtoznia 
kell az abranak. A OUE CURVE kezelcozerv esak 2-nsl nagyobb l/.pcso- 
Ezaraok beallitasa Ecllett hatasos. 

A kollektor tapegyseg nidkbdese ellencrizdeto, ha az 5205 Kapesoiot 
Vy^T allasba kapcsolva a T2 toroiddal feazultsoget aduuk a vizszintea 
erositrd’c. Ekkor a kepernydn vizszintes vonel lathato, ha az £202 
+ AC allasban van, mig + TC allasban fenypont tolhato el a T2-vel. 
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fc.2. Uzeceltetes 6G Hz-es bi;Alc25tr6l 



A r:e£i.ulek 6C Kz-es: balozatrol is uzemel, de lulvel 50 Hz-es balozatra 
lei.t beallitva, eietle^ szu.-isa^ lebet a i iCl c-£ i'104 pcteDciomc-ter 
allitasara /lasd a ^.5.1. pcocct/. 

d.5. INe^v/aranu rjsreci o££zeallita£ 



A Kiildn tartoze^iseni;. rendtlnetc Tii-4c05~5 /Ti-pe 1575-3/ KacyarsEU 



i--uapter e£ lr;-^C6-3 /I'^pe 15 ?’_- 3 / i*2£yar33u Setece^yEej; 
liiegvalosulo naj^'yararsu mertti osszeallitas celjes leirasa 



segitaegevel 
a fenzi t^r- 



tozsiiok haEznalbi,! utcsioacaben talalhato. 



8,4. tueresek 



A *rEi;:x ADAFTH?-be belyezctt trfcnsisztor tipusatol fiiu^^oen kell beal- 
litani a CjLLECIl-R i.U; FLi jr AC + DC es S'iri-'' tOL, tc«pcscl6kat, Az *S203 
cicipcEolo V^v allaEban leryen. A Aiii'-LIiUDE kopcsolct celszeru a 

legkiseob bazisaraziu ertekre bealiitani. 

A vizsgalt -cranziEztortol fuggoen kell bealiitani a VEiT. CURREHT/DIV, 
es HOB. VOLtL/DXT. kapcsolokat, valaaiint a SUITES H£2lL:a:-0B ertek^t. 

A vizszintes eltii-ito feszultseg es a sores korlAtozo elleoallas 



egyiittesen aeghatarozzak a Esoxiioaiis disszipaciot, aiuit a PEAK V/ATT‘S 
jelzolanpak mucatnak. /0,1 V/ max. disszipacio eseten egyik jelzblampa 
sem vilagit,/ Valamely beallicott paxic.:!]i£ disszipacio ertekbez osz- 
Ezetsrto'zo feszultssg es ellenallas ert^kek tartoznak, ezert a H(/R. 
VOLTb/DIV es a £EhIli£ BELlS^iOE kapesolo 10 W, 2 vV es 0,5 W max. diss- 
szipacid erteknei egyiitt fut. 

Egyisastul fiiggetlen beallitas - mas disszipacio erteki'e valo lepes - 
a kapesolo benyomott allapctabon lebetseges. /0,1 W 

max. disszit-acio eseten nines egyuttfutas. / 



Letcresi fesziiltseg alatti meres eseten celszeini a OKRIEi. PlEEIGTOE 
erteket mindig a teljesicmeny altal megengedheto legkisebb ertekr-e 
allitani, hOi? a kollektor tapfeszultseg keveset valtozzon. Letbresi 
feszultseg merese eseten a vizsgalt eszkbz vedelmet a GEUES HEGIGTOH 
latja el, igy erteket a vizsgalt eszkozre megengedett inaximalis aram 
szabja mci'. 
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Az S2C4 CFF k&pcsol jvsl a v izSj-'al-^do trtinsisz’or f c!;2ul‘o£«ii2 £ia tie- 
lyezheto. A COLiF.C'i’CS iUrFLY Vi-.KLlSJ-i goricaul a H'-K. 7CL_:i/Di/. al^as- 
nsic cegfeleicGE C-r61 Dovei};e>c f '--szaliiei-^-TC l^hez a tranzisztcr kol- 
lektorara Ssapcsolci, A tranziszucr ioile^torararjAt a STL? Al-'a'IITUCS 
kapcsoloval lehet valt oztatni, 5S i kclleAt;orara 2 .ot a V^\'T.Cc?itEiT/uIV. 
aerashatdrvaltoval '£f1x a UsperDyon a kiv^nt Idpte-cbcn eleniceai. 

A 3ASL STEFS kapcsoloval az abriccit karaxcorisstiks t:orc4ioei< snaria 
allithato be. A Cl-n CURVE gc'b cecycaicT:! allacctaban a f^bruesereg ce- 
lyett a BASE STEFS kapcsoloval bealiicct'S ejiye'Dlcc gbroe Ti-.juciodi.-: 
fel. As Olffi CURVS xezelcszerv csak 2-nel tcob lepceo beaiii'clsa t^sec-in 
mukcdik, ket lepcsc baallitdsana.1 cindig ket gcrbe lat^iSto. .4 gdroe- 
sereg legalso gdrbe.je az CEESET potencioaeter r.ei^-es bcallitasa.ior as 
alapvooalat oeizi. A zeras bazisar::.-.:boc tartozc gorbe ufjy allitbaco bc-» 
h.cgy az OFFSET pccencicEsterrel as elso gorbeC addig kali Icfeie £za- 
balyozai, anig a gcrbe kdveti a szabaiyozast, 

A VLRT,^ CURREIff/DIV. lasresba-arvaito RG BASS STL^-E allas3ib.:D a vizs- 
gait eleia ae;a kap bazis veserlo feszalcseget, Esen ;:iereiti'irar‘ck diodax 
sdrciraayu arasnanak vizsgalatara , egyeb Icis szivai*i-a£i , zai-ciracyu ara- 
mok aer^sere szolgalnak. Eis koilektorlrssu beallitas ese^i-:; n ICCFIiiG 
/F201/ potenciometerrel sziiksjg eseren koaponzajrii lehet szcrt jelek 
batasat. 



PirF £3 NFN tranzisztorok asrise kozctt a midr/csag c::upan a C0i..ECT0R 
SbTrLl kapcsoloval bealiith.sto kolielctorieszuicseb ee a SliLi- 

POL. kapcsoloval beallitbato basis veserlojel eldjele kbzbtt v-r>. FET 
aersse hasoaloao cortenik, csupan a i-TLF' xllrLITUEE lea lAisolovoI fe- 
szultsbg lepcsoket kali a gate elehtrcdarj kapcsolni. A arsi^ el- 

leodrzesere szolgal a GATE Cl-iClC nyoEogoEb. Jc ainosegu FES esecen 
nagyen kicsi a Jeote araz;, ilyenkcr s nyodogo^nb benycEasavai a rajzclt 
karakterisztika nea valtozik. l•^agy g^ce araui esetbrj a goEo be:>yoxi£3- 
kor a raozolt karaKterisztika fdggoleges lereteiben csbk.-ieu. 
Tranzisztorok, ?ET-ek vizsgalatalcor a STEP A-IPIIEUEE icspccoiovjl be- 
allittiato a bazis-emitter ill. gate-soorce rbvidrezart alla^jct az S.C. 
allacban, az O.C. allasban pedig szabadon uax-ad a bazis ill. gate 
elektroda, Parvalogstas eseten az OF? kapcsoloval a TEST ADAPi‘ER-be 
helyezett ket tranzisztor karaktei-isztika^ia osszehasonlithalc. 

A COLLECTOR SUPPLY kapcsolot + DC vagy - DC allasba kapcsclvu /a vizs- 
galt tranzisztortol fuggoec/ a loeracek icollektor C',;yenfe8zUitseggel 
torteonek. Ez esetben a rajzclt gorbeserog esak a karaktoi iszfcikanak 
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. VOLtS/DIV. es a COLLi-CTCE CUPPLY VipIAoLS rrezslCszerveUkel be- 
Qtt b^ kollektorfeazultsegtiez tartczd pontjaibol all /?, abra/. 
uze'jz.6d killcnosen kia araraok eseten ajanloti;, 

'-1 apvetot'b iceres: a traczisztor araaercaitesi tksj'szo aerbce. 
^Kteriszcikssere^rol kocnYen leolvashato, hcry az adott es 
pcntck kcrDyezetiaec a A:.iPLITUIB aital beailitott Ig lepcsb- 

les aataeira netctora a valtozas lep fel. erteiiet a VLET. 

n;=rc£bat.'^valtoval lebet konayen bealiitani es a kepernyo 
-rea iaolvasci /B. abra/, 

tZZ /kiertakcisst/ zavarbatoa az abra vibraiasa. Ennek egyik elo- 
;,e a bivlozati szinuszos fcszliltses torzitasa. 

vlorair.s lecsbk.:en v^cy me^Ezunik, ba pajrosszaiau , de leginicabb. ba 
t:'' rvrac-t; /lepcsoszaiijot/ ailibunk be. 

,D iepC£C£zarj::al /S~10/ a kepercyo vages utaovilacitasa .aistt 

bizon;>c£ vibrilas, rCis ^anioknal /tranzisztorok esetebcn pi. 
yk.-i/oszza? erzekerysegasl/ a muszaki adatok altal megeDgedett: er- 
tciuli, ce :uef;i£ z;var6 hilosati frekvenciaju szoras Je lentkesik 
rai'j. Ilyenkcr, pi, araDerositesi tenyezo oeresnel, celszerii kst 
: o,.czLa ketszeres ^ valtozas leclvasdsaval kiszdmitani a 
z’a::erdEibesi zenyesot.. 

OD fesaiilbseci raadasakor a vizs^-alt eszkozre a felrajzolt abra 
-ali /kirftiszultsegu/ reszeuek megvaUozasa eszlelbeto. Az abra 
. ^lyenz.or a ki^rtskelesnel neoi kell ficyeleobe veoni, mig bs az 
- -3' V-QS szakaszra vagyunk kivaacsiak, megfelelo /0,1 - 0,5 V/csz- 
-irzckenysegre kell allitani a vizsziotes ercsitot. 

lopcsovaltaskor a katodsugarcso araae valtozatlan, /cincs sugar- 
z^s/ az abra jobb oldalan az egyes vonalEzakaszck vege egyEassal 
;ze van kotve, arai fdleg nagyobb fenyeronel lathato, Ezt a ki- 
i-ermaczetcsen figyelmen kiviil kell bagyni, iLivel neu a 
-iir etzi-.oz tula^donsara. 
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9. Jr.LLEGZLTE£ LilC-HIBASGDASCi: tiJ iSGSZuin-L'r^uK 



9.1. Gv6r ~;:ds z&balvotc a .javitas elott. alatt^c-g 



A 6. es 7* pcntban leirtak maradektalanul 6rvcnyesek, AmeQnyiben a 
kesziilek bekapcsolasa szukseges mero befogo neikiil, kiilon figyeliaet; 
kell forditani a *'C" pontokon inegjelaDO feszultsegre, aelynek nagy- 
sagat S3OI /HGH, VOI'-'-S/DIV./ es T2 /COIl. . EUTin' V.-J?IA3IE/ szaba- 
lyozza. 

A kessulek kidobozolasa eseten bekapcsolc ailapctban a kovetkeso 
a Ika trss zeken van mindig vesselyes fesziilbseg: Tl, T2, T3 tran.-z- 
foraator, S3OI kapcsolo es a hczsatartozo aran:kdri eiemek, C5C1, 
5C7i 5O8, TR3G1| 302, 401, 4C2 es a hozzatartozo egjeb arackeri 
elemek, valamint a katodsugarcso es annak fesziilts^get elballito 
elemek /T501, T502. TR505. D50?. 508, 51I, 512, P5C1, ^2, 905,' 

504 stb,/ 

Egyes alkatreezeken csak akkor van veszelyes fesziiltseg, ha az £3C1 
kapcsoloval es a T2 toroid transzfornatorral nagy feszultseget alii 
tunk be /S201, 202, 203, 204, P201, stb./* Termeszetesen figyelenbe 
kell venni, bogy a meghibasodas reven egyebkent vesselytelen pontoo 
is veszelyes fesziiltseg .yelenhet meg. 

9 »2. Funkcion^lis ellenorzes, biba.iavitas 

Celszerii egy gyors nsressel ellendrizni, hogy a kesziilek ainden ira 
kore mukbdik-e, ss a megfelelo kapcsolatban vonnak-e egyraassal. Zzi: 
egy abra beallitasaval lehet a legkonnyebben es leggyorsabbiin el- 
vegezni a kapcsolok kovetkezo beallitasaban: 



S301 


2 V/div 


6201 


65 il 


S203 


^CE 


S2C2 


+AC 


£204 


ON 


£101 


10 lepcsoszam 


SIO3 


1 ISA 


£401 


1 oA/div 
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;ro befogjOt eltavolitvu es c i'old — 3 poutoii lf.tjz6 rcw icizaraC afc- 
zve a 'J?2-vel vizj;zinbes elteriio ffcszultr ejet kcll bfcal i itani. 
jr 10 gdrbebol allc "karaktcr i.f: 2 tika”-iiercg; llthato, Lzutan lainrtcn 
^ioszervct mbkodtetni kcll £S <jz 4ors olai^ijuD kicrtckolhcbo a 
5des Helye£S&ge. 

^elein! Az 2 V alliisba kapcfiolai nc-in saabad! /Az FlOl biz- 

tositsk kiferjliet,/ 

jtinszerii vizsgilactul kbnnyeD es g^orsan bchacarolhato a biba- 
ras hel^e: 

eld- B rovidzax’at aag kell szuntetni, mojd az L20? ksp- 

16 V—. Allacaban az L103 /i.vl‘i;P AldPLITUrE/ kapcsoloval 2 V-o£ o^let 
.et a vizszintes er'.isitore kapcsolni. Az tlCl /BAzjE ^T'rdw/ kapcco- 
■ c^iszerii 10 lepcscallacbb kapcsolni, ez SJOl /HOB. VOLTii/DIV. 

:csol6 2 V/DIV. allasban legjen, Ek.:or a kepernyon viznzintesen 
fenypont rajzolodik ki. Ha ez rendben van, akkor mind a Icpcso ge- 
rator, mind a vizszimes erosito mukodik. Az £103, £^1. £101, £102, 
:3, £104 /£'rEP AllfLIIODE, H0R.V0LT£/DIV . BASE blEPS, £*rEP lOL, 

:'S£T, CITE CURVE/kezeloszervek miikddtetesevel tovabbi reczletesebb 
_vilago£itast Ichet kapni a kerdescs aramkorokrol, a kezcloszervek 
•.odeset a kepernyon ellenorizve. 

fuggoleges erosito is hasouloan ellenorizheto, tta a I'EIET ADAPTER 
zavolitasa utan a 3 es 4- /fold/ jelii csstlakozasi pontoka osEzekot- 
az S204 /OFF/ kapcsoloval az elozoekhez hascnl6an 10 lepcsojclet 
Jtolunk a fuggoleges erositore, Az S401 /VBTtT.CURRENT/DIV,/ kapcsol6 
lodose a kepernyon ellenorizbeto. 

icollektor tapegyseg miikodese ellenorizhetS, ha az £203 /^rT:~^ny/ 

ocsolot V,,-c- allasba kapcsolva a T2 /COLUjClOR SUPFLl VARIABLE/ to- 
OE *. 

iddal feszultseget adunk a vlzszintes erositore, Ekkor a kepernyon 

zEzintes vonal lathat6| sz £202 /COLLECTOR LUPPLY i ^ + AC/ 

AC alldcban van, + DC dllasban fenypont tolhato el a T2-vel. A TEST 

APTHi eltavolitaso utan, a fold-C csatlakozasi pontok kezbtt otz- 

.lloszkbppal kiviilrol is oegadrheto a kollektorfesziiltsdg, ospedig 

DC allasban egyenf esziiltsdg, + AC Allatban a ketoldalasan cgjenira- 

itott tiAlozsti fesziiltseg. 

.vel az aramkdrbk legfontosabb pontjai egy-egy kezelos zervvel -‘Z elo- 
poD elerhetok, a hiba behataroldsa minden fciilso muezer nelKul na(/yun 
^nnyii. 

jol bchntarolt hiuu a mukodes ismereteben egyszeruen cs kdnnyen 
ivithato. 




•v:yfci}::yiccrj vsli-sslyitv ti^tosi^c betst et?«3-ct ki, CL^ereje elozt ceg 
kiail viisgaici, Hi oiccsta a kiegest, es sag tell szuatetni az oj^ct, 
kz V'Xlt d^CI ktegSEat lagtcobszcr lielytelen aeresi ’oeailitas Crcczza, 
aig biztcsito bev6t kiegese valocziDuleg belso aegbibssoc^s 

ered::.t;nj e* 
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1C. LIOSZAXI :<AI'3Ai:Tf-5Tii£ 



ReDdelteteeszerii hesznal&t esetea a keszUlfek killon k=rb«ntirta£t ncia 
ii;enyel. 

Jevitas illetve egyes eleaek csereje utao esetlec Ezuirsegas bealli- 
tasok leirasa a 11- fejezefbec talalhato. 





A ;:u£ 2 :aici allapci: elianorsssers evente 



sziikseg. Clyan Js'^itasotc utas, snielyeic 
zasat oicozhaatak /?i. aojelyefc az sgyes 



taaiz igszycltak/ «2in::sn sziikssges az 



egyszerinel gyalcrabc 
s muszaki ailapct ae 
ssabalyozD c-la-ak u.j 
edotr rsszcsysay aus 




lapotaaax ellencrzeze. 



A aiiszsici Allapcz eliencrzsse sorao a keszuleket 220 •/■ rl ;1. yO OIz 
+1 ?S, kia^crzitasa /aa^:. 5 %f halozszroi 23 ^2^0 hcceraakiszaz zsiO 
uzeocltetnij 



11.2* A vizszlatea srcaito ellencraesg 

11.2.1. Szlilcseses aiiszerek 

M~1 Digitalis voltaero 0,2 V-iCGC V mersahatazral , 1C C ba- 
ellenallaEeal, +0,2 % pcDtossaggal pi. 'rE-16p7 /Type l--6‘+/ 

11.2.2. A :Gsres zenate 



10 V/-OS asreshatarotcban az S 301 osszes allasacan a fsiiypczcaz la- 
caavart T2 nellett :?301/a-val /KCH.K)£./ a -katocLajearcac -idzapvcja- 
iabaa az 1. raszterra /0-ra/ kell allitani, najd T2-vel vegki'csrssra . 
A C-E pontok kozott ll-el kell merni a f sEzultseget. £2C2 -rDC, 

2^1 0j2 A allascarj legyea. A leolyasott feszultseg feleijsa meg az 
i3Cl rcapcsolo allasAool sdodcnak /pi, 0,5 V/osztas ailas’oan 5 V/. 
Uegengedc'ct eltarsa + 5 



11 . 2 . 3 . Jils6:;l8ge£ beallitasok 

Ka 2 V vagy 1 V/osztas allasban a pontossag Dem aegfalaid, beaiiizsaa 
P304-61 tortenik. Ha ezek utan 0,1 V/osztas allasban nea negfeleio 3 
pontossag, HyOl ellenallas csereje sziikseges. 
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erc'sitc eller-crsese 



flip' rclfcr e£ 



^.i. LsuKEerai- niurzerek; 

/lasc = il.'.l. ncntct/ 

/c.l; 1; 1C; l.C, ICCC n + c,5 pi- -1 i:Cn:;jei/ 

i‘j, 1 l 1; ill! k n /- ellenailitck, t^inz conrci: ‘..*-l-t*c.z 

?ol:.. '=:^-'^osijn i z-bjil^-ozr*-:o6 e_:;,ci:reszul'Li:c-C'‘i ^ -- 

. oerhulhc'cne^ivel, pi. x7\~^lo2/3 
Zz'^Tzzzlez v-.jy ai-rkursulatcr /I '‘eilt/^ c-ller^ullas- , ;;cnderjza- 

'UCJ?) pC'.cu'jlC-ilc^'cXy ivupCwOlO o ctuX*4j 

3. A S€r6s rjeneta 



.1, abra szarinti osszekctest kell oesvalositani. H202 -rAC, 
■/osztas, T2 lecsavzrt ailapotbaa le:Trferi. Az £^1 csvzes allai-aban 
3 A/c£sras-££l Irezdve/ 0 uiaend fcssulpseg ertakcnal "C'-ra 

;:atddsai 2 .arcsc bozc-pvcnoiaoi.n a le^also raczcerra/ kell allitaiii 
1/3-vel /VCTiC.lCC/ a faoypcntot, majd v-agkitsrecre. 

:.:i-;.lcl a zij-rfelelo scatellenillascn o6rt ar 2 ;atr-cel: faleljen 
: a -capcsold allasabdi adcdoauk /pi. .5 d.i/cszzqs dllasban %' raA/. 
■sayedfttx tlzsres + 5 i 10 nA. 

1 A - 0,5 !zA/o£zta£ ailasban az C,2 sA-lO ^uA/csacuS allasban 
:.;5 "X" v:jpc£r,lo iiei^^zetben, 5 yUA- 5 nA/osztds alia^ban az i'.;5 
‘ kapcsolo nalyzetbea alkalnjazaado. 

. 3» ££gtlc.-'5S beallitasok 

10 /UA vagy 20 ^uA/oszras allaaban a pontosaag: nsa 
-.lizasa rbC'4~g;yel tortenik. Ha ezek utan 5 nA/csztas allasbun 
: ucg;f6l*3i6 5 pontcasag, P426 ellenailaa csereje Ezakser^es. 



.4. AX^ccsb-'snerator ellenorzese 



.4.1. Gzukaeffes rniiszerek 



_ / xbsd a 

£ /lasd a 

3/a /lO k n 



11.2. 1. pcntot/ 
11.3-1. pontot/ 
i 0,5 % ellenailaa/ 




.*M-o Cssci ilo£2«c6p, DC csstolasu, % aV/cn erzekeoysegii, 
pi. TH-4653 /Type 1555/ 

11. ^.2. A ier6s senete 



il.^.2.1. IJuilizis A4--l| :i-6/ 



A kezelcszervek az alabbi allasban lecyenek: 



£101 

£102 

£105 

£104 

£205 

£501 



2 

2 V 

OriE CUHVE 

^3E 

0,1 V 



i.I-1 es U-6 a B-E pontotrs kapcsclanco /E a "hideg” pont/. P105-raal 
/C??£ET/ addig a hatarhelyzetig kell szabalyozni, aaig a kesziilsk 
kepernyoJeD a kst feoypont eggye olvad ossze, az oszcilloszkopoD 
pedig a oegyszog araplitudoja kbzel C-ra csdkken /egyenes vonalla 
valik/. 



11,4.2.2. Laocscfeszlilcgeg-lioearitas ellenorzese /M~l/ 



Helyes nullazas utao /H.4,2.1. pent/ az SlOl kiiloDbQso allasaibau 
a kovetkezo ertekeket kell meroi U-l-gyel; annak 20 V allasaban: 



£10 1 
5 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



M-l /V/ 

02,00 

04.00 

06.00 
08,00 
10,00 
12,00 

14.00 

16.00 



A njegengedett elter6s +2 % ^4 digit. 
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A fegzultsef^osgto eXlenorzese /M-1/ 



£101-c^ "V' allasba iispcsolva PlGp-cjal /OFFSET/ 

2,000 V-ot 'l:c.-U beallitani :J-l-en. 

SIO 5 iciilcribb::^'' fcr;!ult£es-allaE£ibi;n a kovetkezo ertekelcet 'v.qII 
tL^rni el: 



£103 




S -1 /V. 


r.trengedett 


elterss 


/di^it/ 


2 V 




2,000 


- 






. 1 V 




1,000 


.15 






C .5 


V 


0 , 5 C 0 


i? 






C ,2 


V 


0 , 20 C 0 


+50 






0,1 


V 


0 , ICCG 


+15 






il.4.2.5. 


A 2 


arasleDcsS 


aai-'lltadc oonto 


Esasransk 


ae T- 22 e /l \- 1 , i:\- 2 , :.- 3 /a/ 


£lCX-et 


10” 


Allasba ka 


pcsolva P103-BE1 


20,00 V- 


•ot kell beallitEiii 


S-l-en, 0 


105 


20 mA Alla 


sAban. 






SIO3 V:uicobc: 


10 araii— all 


asaiban a kovstAezo erteX 


:eket Kell mdrni 


r.:-l-gyel. 




11-2 ill- 


-3/£ sbntellenallaeoivon; 




SI03 


•2, 1 


i 5 /e / U / 


t:-i 


Mep;eD2edc 


:tt eltcreE 










/di 


■>^it/ 


20 eA 






19s. 0 inx-i 


+ 


50 


IQ clA 




1 


099,5 iiiA 




15 


5 eA 






G 5 C .0 12 A 


+ 


7 


2 nul 






19,80 mk 


+ 


50 


1 nA 




1 C 


09,95 mk 


T 


15 


0,5 eA 






05,00 bA 




7 


C ,2 ffiA 






\ 

1,980 mA 


+ 


50 


C , 1 BA 




100 


0,995 bA 


_+ 


15 


50 bA 






0,500 bA 


+ 


7 


20 ^uA 






198,0 ^uA 


+ 


50 


10 ^uA 




1 fc 


099,5 /UA 




15 


5 /UA 






050,0 ^uA 


+ 


7 


2 ^uA 






19,80 ^uA 




50 


1 yUA 




IG k 


09,95 /UA 


+ 


15 


0,5 






0 , 50 C' yilk 


+ 


7 


0j2 ^uA 






02,0c ^uA 


+ 


4 - 






1575 




Esetls^-fes bealXitasok 

ALaennj'iben a Isocsofeszultsea liaesritasa cea segfelelo /11.^.2.2. 
poet/, P1C2 potenciometerrel allithato be az SlOl *'10” allasaban a 
iD.OC V ertei /DUllasas utan/. Ha a liaearitas igy sem kielegito, 
xe-^ kell cemi a +24 V tapf cszultseget, Ha anaak erxske a navleges- 
rel kisebb, a DIO 5 pozicioba sziliciandiodat belyesve kb. C,4 V 
f essultsecQovekedest grbetuok el. Ha nagyo'cb a fsszultscg, D105 
diodat rdvidz^ral helyettesitve kb. 0,5 V-tal CEokiceD a kiaenS 
fe£ziiltEeg. Ezatan F102-vel lijrs be kell alliti^ai /nullazas titan/ 
a 16,00 V erteket. 
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12. TAEOLAi-I S1ZA3ALY0K 

A keszule'tcet bz 5»1» pontDok aecfeleloeo beceoaigolz es ler^igasstott 
allapotban olyao raktarhelyisesben, ill. oli-an kiiUo koriilnenyek ko- 
sott k€ll rakt^ozni es szallitatji, aelyek oz alaati eloirasoktol nem 
lern'ek el: 

i'lbrnyezeti hcaerss^'let; -25®C ... +55®C 

Itelativ leinedvesseg; rjaic. 98 % 

LegDyocastirLcnany: 0»6-1,06 bar 

A kesziilek hosszu idejii rtktarczasa kiilonleges oviatezkedest nem 
tesz Esuksegesss, 

Haktarozas utan a Ueszulek kicEomagolva es hdlozatra csatlakoztatva 
usemi kbriilaenyek kozbtt azonnal uzemkepes. 

0°C alatti ho3ierEdr:leten tortsnt raktarozas utao, basznalatba vetel 
elott a keszuldket cslszeru allsndositd legterbe belyezni es ott 
tartani, aindaddig, cig hoaers^klet-egyeDsulyba jut, 6s csak ezutdn 
uzembebelyezni. 



1575 







Tcsbvaslst 

Elolsp a kezelcEservekJcel 
Hatlap a icezeloszervelctel 
3el£o clrendezes 
jCarakterisztika kidrtekeles 
PuDkciocaiis tciobvazlat 
Idodiagrsa 

Lepcsdgeserator kapcsolasi rajza 
I^ollektor tapegyseg kapcsolasi rajsa 
Vizszintes ercsito kapcsolasi rajza 
Fuggo leges erosito kapcsolasi rajza 
Tapegyseg kapcsolasi rajza 

Vizszintes erosito, fiiggoleges erosito is s cap- 
egyseg nyomtatott aramkori rajza 
Lipcsdgeserdtor nyonitatott araakdri rsjza 
Kollektor tapegyseg nyomtatott aramkori rajza 
1575-1 nyomtatott aramkori rajza 
1575-2 nycmtatott aramkori rajza 
Jeresi csszeallitas 

'lekercselisi adatok /Tl, T'3, T 501 , T 5021 , L401/ 



/x. 

/I. 

• ✓ • 
A, c 
/?. a. 
/ 9 . 
/io. 
/il. 

/i3. 

/15. 

/I6. 

/17- 

/i6. 
A9. 
/£C, 
/21, 2: 



acre/ 

ibra/ 

abrs/ 

, abrs/ 
abrs/ 
abra/ 
abrs/ 
ibra/ 
abra/ 
abra/ 
abra/ 
abrs/ 

abra/ 

abrs/ 

abra/ 

abra/ 

abra/ 

abrs 
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ZTL 2 C 



elesi adatck 



alozati trai-rzforaator 



:zetes 


Huzsl 0 /lua/ 


licnetazain 


iires.jarisi *ctz 


-2 


0,45 


270 


55 


1-21 


0,45 


63 


13 


. 1-3 


0,45 


.207 


- 42 


-5 ' 




54>1 


ilto 


to 


0,6 


8^+ 


17 


n 

t 


id i.a 0‘ 


1 


- 


Ci 


0.12 


HOC 


220 


.-li 


C,^5 


110 


22 


■-1? 


(j , 16 


100 


20- 




folia 0,05 


1 


- 


:-l£ 


C- , 55 


90 


IS 


-'-1? 


C,- 45 


40 


8 


"^-Ic 


0,45 


40 


8 


-^-19 


C,?5 


90 


18 


2u 


folib C,05 


1 


- 



iok Ezigetelese soraanc 



.ranszforrnator 



bZsCefc 


Huzal 0 /cd/ 


Aenctszam 


Ores.jamisi t 


1-2 


0,5 


175 


42 


2-17 


0,5 


55 


13 




folia 0.05 


1 


- 


c 


0 , 14 


768 


183 




c.i 


1100 


267 


^-8 


0,1 


1100 


267 


6-9 


0 , 14 


584 


91.5 


;-10 


0,2 


192 


^5.7 


:.'-ii 


0,3 


96 


22.9 


1-12 


C.6 


48 


11,4 


'-13 


0,3 


24 


5,7 


^.-14 


0,8 


12 


2.85 


4-15 


0,6 


12 


2.85 


16 


folia 0.05 


1 





lotc Ezigetelese zoaanc 
?5 







3/ T^l ■Ir2C£2for=::icor /^O 






/ 

/ 



.livcZctes liuzDi 0 


/32l/ 


llenetszaia 


Uresjiia^i -£50^07^-- 

fesz. /V/ 


1-2 0,2 




4.5 


li 


5-4 C,2 




2 


4,7 


5-0 C,1 






930 iceresztteterc^e 


7-8 EQdrat 0,5 


m2 


3,5 


S.2 


huzaicic szi^etelei'c 


ZCi2=^vnC 


es 2 X se 


lyem, Iciyeve 3 £odr:.tst, 



araelynelc 0 1 nm polietilf.n szigetelese vsn. 



U-s 



4/ T502 TranszforTnator /inipulzus/ 



iCivezet^s 


Huzal 0 /wa/ 


Vienecszaa 


In'iuictivitas 

-50 
-20 ^ 


/all/ 


1-2 


0,12 


170 


110 




5-4 


0,12 


170 


110 




5/ L401 Tekerco- 








Klvezetes 


Huzal 0 /aa/ 


Ueoetszao 


Induktivitis 
+1C % 




3.4 


CO 

0 


600 


150 





A T502 6s L^rOl huzal-£2i;iet5l6£e zomanc. 
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mellEkletek 

APPENDICES 

ANHANG 

nPMJiomEHMn 




ALKATRESZJEGYZEK 
PARTS LIST 
SCHALTTEILLISTE 
LISTE DU MATERIEL 
CnEL4Mct>MKA[4MH flETAriEM 




I 

RF 


r 

1 

ftmr^egeUeniUAa 


matal-iUm raaiator 


Metallacnichraidersland { 


ax 


•z4nr^egcllen41Ma 


cryatai-carbon reaialor 


Kunlenachicctwideratand 


RT 


t&reaaeUeoiiUs 


ditfc retiator 


Scheibenwiderstano 


RH 


huzaiellenAUiia 


vira-wound raaiator 


Draht'xidersiaad 


RPH 


prccizida hozzlellenillla 


praciaton wire~<«ound ^aatator 


Priatsiona-Orahiwiderstand 


RZ 


zominebcvonaiu buzzielien~ 
IlUa 


wira-wound reaiitor 
I'enamaUad] 


Orahtwider stand 


PH 


huzalpotenciom^trr 


«ira-«*o<iDd pocaniiometar 


Drahtpotem:emet»r 


PR 


r*teg potsnciomiRer 


film-type po>ernomaier 


Schichpotenuometsr 


CP 


papirkondensator 


paper capacitor 


Papierkcndensator 


cc 


cailUmkondmz&tQr 


mica capacitor 


Glimmerkoadmsator 


cx 


karimia kondenzator 


ceramic capacitor 


Xeramikkoodcflsator 


CE 


elaktroUt kondanzdtor 


electrolytic capacitor 


Elektrolytkondensator 


CS 


atyroflex kondanzltor 


atyroflax capacitor 


Styroflezkoadensator 


CMP 


f^mezatt papirkondenzitor 


metallized paper capacitor 


Metallpapierkondenastor 


CMF 


/^maxatt miianyagfdliia 
kendanzitor 


(satallizcd plaatic foil 
capacitor 


Metailkunatoff-Foiien- 

kondensater 


CML 


fimazart lakkfilm kondanzdtor 


metallized lacquered capacitor 


Mciallisier.e-Kunsistofnton- 
densator att LaeJefolien 


CMS 


famazett styroflex kondenzitor 


matallizad styraflax capacitor 


Meta Ustyroflexkondensa tor 


CT 


trimmer kondenzitor 


trimmer capacitor 


Trimmerkondensator 


CME 


fimazett poUdazter kondenzitor 


metallized polyester capacitor 


Metallpolyesterkondensator 


CET 


tantil alektrolit kendanzitor 


tantal electrolytic capacitor 


Tantaleiektrolytkondensator 


CFE 


poliiazter kondenzitor 


polyester capacitor 


Polyeaterfoiicnkondensator 


V 


aiaktronead 


tube 


Rbhren 


NJ 


azimjaizd aazkSzak 


numerical indicators 


Ziffernanzeigen 


D 


didda 


diode 


Dtoden 


S« 


azaiin agyaniriByitd 


selenium rectifler 


Selen 


TR 


traaziaztor 


transistor 


Transistoren 


Th 


tarmiaztor 


thermistor 


Termistor 


IC 


intagrilt iramkOr 


integrated circuit 


integrierte Stromkreise 


XL 


kriatiljr 


crystal 


Schwingquarz 


So 


caatlakozi aljzat 


socket 


Buchse 


PI 


caatlakozd dugi 


plug connector 


Sleeker 


T 


traaazformitor 


transformer 


Transfortaatoren/Obertrager 


L 


induktivitia 


inductivity, coil 


Spulen 


A 


akkazQulitor 


rechargeable battery 


Batterie 


REG 


raglaztrili 


recorder 


Schreiber 


F 


biztoaitO batit 


fuse 


Sichcrungseineatz 


H 


hallgatd 


headphone 


Kopfhdrer/OhrhOrer 


Hx 


hangazdrd 


loudspeaker 


Lautsprecher 


RY 


JaUogd 


relay 


Relaia 


J 


jalzdlimpa 


pilot lamp 


Signallampc 


G 


parizafinylimpa 


glow discharge lamp 


Glimmlampe 


S 


kapcaold 


awitch 


Schalter 


MOT 


motor 


motor 


Motor 


B 


talap 


battery 


Batterie 


M 


maatar 


meter 


AnzeigeiBStnunent 




••iatwce k couche mCudllque 


pesHCTop iieTauHaMpoBaRmtt 


>mistance k couchc de cirbone 


pesMCTOp praepoAMCTidl noscpxaocTMwft 


& diiquc 


pesMCTop AHcxoaufl 


^sittanc* bobinde 


peaMCTOp nposoJouNiiit 


'^•iataiice b^inCe de prCciaion 


peawcTop npeuM3KOKHidt npoBoaouHaitt 


^tiatance AmaiUte 


peaMCTop npoeoao<4Mkifl e aicaaeaiai 
noKparrMeH 


Mentiom^re bobin< 


pesHCTop nepeMeMKutt npoBoaouxidl 


^tentiORi^trc k couche 


peaMCTop nepeweiuiadt yriepoXMCiidl 


:;ndensateur au papter 


KOKHeHeaTop OyMUHidl 


y^denaateur au mica 


KOKJtCMCBTOp caCASHOfl 


Dndenaaieur ceramt^ue 


KOVAOHCaTOP KepaKHSeCRMfl 


:>ndensateur ilectrolytique 


KOHAeHCarOp OJieKTpOJDITMMeCXMa 


~^r.denaaieur au siyrellex 


KOKBeHcarop nojiMCTMpojtavuS 


;ndenaateur au papier mfttaUia^ 


KOHjieHcaTop MeTOBjiMaiipoBaHHidt OyitaxMidl 


Dndensateur & feuille en mati^e 
s\-nth«'.iquc metallise 


KOKAeHcaTop MeTbJtaMSMpoBaNMidl c naacTMacco- 
BoA todsroA 


:ndensateur au film de vemis 
metallise 


KeraJiJDtaMpoBaHKUM KOKBeHcaTcp Ha Baxonse- 
HOUHOH OCHOBe 


:ndensateur au styroflex meialliae 


xoHBeHcaTop nosMCTMpoaaHiifljaeTautMaMpcBaMHhd) 


ndensateur trimmer 


xoHBeKcaTOp noBCTpoeuMUfl 


:ndenaatcur au polyester metaliiae 


MeTaBBK»HpoeaHKwH noBMaitHpaaiS KOHBeitcarop 


;ndeneateur (leciroiytique au lamai*’ 


OJieKTpOJIMTVlUeCKMB TaHTaBOBad XOHBeHCaTCp 


ondensateur au polyester 


noBMoSKpMkdl KOHAeKcarop 


-oe eiectromque 


3BeK?pcNHax BaMna 


.dicateur numerique 


UHOPOBOA HHaMXaTOp 


.ode 


Bmoa 


edresseur au sdienium 


■unpaKMTeBb ceBeMoeuft 


-ansiator 


TpaKBXCTOp 


:ermiaior 


TepMHCTOp 


.rcuit imegrt 


KHTerpaBanaa cxeiia 


natal 


KBapueBuP pesoKarop 


3'jille 


paaseM 


cfie 


BTenceia 


'ansformaieur 


TpaMc^opMarop 


3bine 


Karyana MHSyKTMBKOCTM 


ccumulateur 


aKicyicrxBTOPHas fiarapea 


nregiatreur 


perHCTpatop 


isible k tube en verre 


npeBOXpaHHTeBbHaa acTaBica 


couter 


HayOHMX 


aut'parleur 


rpouRoroBopKTeak 


elais 


pexe 


impe-temein 


earKaisMaB laMna 


impe k effluvea 


Banna Taemero paapsaa 


itcr.'upteur, aelectcur, commutatear 


BkBtBBeaTeBb 


eteur 


XOTOP 


atterie 


Oaiapes 


idicatcur 


CTpeBOUNwfl npHOop 



RM 

RPH 

R2 



PH 

PH 



CP 

CC 

CK 

CE 

CS 

CMP 

CMF 

CML 

CMS 

CT 

CME 

GET 

CFE 



V 

NJ 

D 

Se 

TR 

Th 

tc 

XL 

Se 

PI 

T 

L 

A 

REG 

F 

I! 

Hx 

RY 

J 

C 

s 

MOT 

B 

M 



Minden m6r0k6szdl6k - a megbixhatds&g ds a mdazaki adatokban elflirt hatir^rt^ken baKUj 
nagyobb pontoss^g 6rdek£ben - gondos egyedi xn^r^ssel 6s beszab^yozdssal k^sziil. 

Ennek kbvetkeztdben eldfordulhat, hogy a k^sziU^kek a mell6kelt alkatr^szjcgyzfeJrtfil eit^rc 
6rt6kii alkatelexneket is tartalmaznak. 



With a view to reliability and increased accuracy within the specifications, each unit has 
been subjected to careful individual control measurement and alignment. Therefore, it may 
occur that an instrument includes components with ratings slightly different from those 
given in the Parts List below. 



Jedes Gerat wird im Interesse einer hdchstmdgiichen Genauigkeit und Verlasslichkeit einer 
sorgfaltigen individuellen Messung imd Eichung unterzogen. Demzufolge kann es verkom- 
men, dass die Cerate auch Teile enthalten, deren Werte von den in der vorliegenden Schalt- 
teilliste angefOhrten Werten abweichen. 



Chaque appareil de mesure a fabriqu6 avec des mesaures et des r6glages individuals j 
soign^s dans l'int6ret de la fiabilit^c et d* one plus grande precision, en-dedana des vaieurs ; 
limites prescrites dans les caract6ristiqucs techniques. En raison de ceci il peut arriver j 
que 1' appareil contienne des elements dmit la valeur est autre que celle specifiee dans la | 
Liste du materiel ci-jointe. I 



Kaxaiift npnOop - s MKrepecax socTvtzem<s donee sucoxoit touhoctm b npenenax Be- ; 

npMBeaeHHHx B xexHHuecKMX naHHUX, a Taxxe c uejihD noBinaeHM« naflexso- 
CTM - noflBepraeTca TnaTeabHO^ HitflHBwnyeuibHott BacrpofiKe m HananKe. 

B pesyniTaxe axoro uoxex cjiy^Mtsca, sto npMOopH conepxax m nexajin, BejwuMHa 
KoxopMX oTJMuaeTca ox BennwHa, npMBefleHHott b cneuMitMKauMM nexaneft npMdopa. 
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' R ^ 


Ho 




£2 




V 


Ho 




Q 




» 


2X01 


H? 


35 k 


5 


C,£5 


H141 


l-iF 


ICO k 


X 


0.25 


2102 


HP 


36 'K 




C,25 


E142 


HP 


6C-,4k 


1 


c,25 


2103 


RP 


8,2 k 




0,25 


R143 


PF 


a k 


X 


0,25 


2104 


HP 


27 k 


5 


0,25 


2144 


RP 


ID k 


X 


0,25 


2105 


2? 


ion 


C 

> 


1 


R145 


HP 


c,04 k 


1 


0,25 


R1C6 


2P 


ICC k 


5 


C,25 


H146 


HP 


2 k 


1 


0,25 


2107 


?.? 


IOC k 


* 


c,25 


F.247 


RP 


1 k 


i 


0,25 


2108 


2? 


33 k 


5 


C,25 


R146 


HP 


5C4 


1 


0.25 


2 1C 5 


HP 


ICC k 


5 


C,25 


RI49 


HP 


1:0 k 


5 


c.25 


2110 


RF 


^7C 




0,25 


H15C’ 


RF 


1:: k 


5 


0.25 


2111 


HP 


4,7 k 




0,25 


KI51 


RP 


22D k 


“ 


0.25 


2112 


2? 


47c 


5 


0,25 


RI52 


HF 


220 k 


5 


0,25 


2113 


KF 


33 i 


✓ 


0,25 


HI53 


RF 


2a 


5 


0,25 


2114 


HP 


6,8k 


3 


C,25 


5154 


HP 


5,5 k 


C 


0,25 


2115 


2? 


24 k 




0,25 


5155 


HP 


1 1: 


P 


0,5 


2116 


2? 


2,15 k 


i 


C.25 


5155 


R? 


ID k 


7 


0,25 


2117 


RJ* 


4,75 k 


X 


C,25 


HI57 


HP 


IE k 


c 

> 


c.25 


2118 


HP 


6,06 k 


1 


0,25 


2158 


R? 


ID k 


c 


0,25 


2119 


2? 


12,3 k 


X 


0,25 


HI59 


HP 


1C k 


c 

y 


C.25 


2120 


R? 


17.6 k 


j. 


C,25 


RISC 


R? 


22c k 


j 


0,25 


2121 


HP 


25,5 k 


X 


C,2= 


R161 


HP 


3,5 k 


5 


0.25 


2222 




36,5k 


X 


0,25 


H152 


RP 


3,5 k 


C 

y 


0.25 


2123 




55, e k 




0,25 


R154 


R? 


650 


5 


0.25 


2.124 




65,6 k 


X 


0,25 












2125 


2? 


3.9 k 


5 


c,25 


R2C1 


RP 


1 iJi 


✓ 


1 


2126 


RF 


3,5 k 


✓ 


0,25 


R2C2 


HP 


1 1: 


c 

y 


1 


P-127 


HP 


1.5- 


: 


0.5 


R2D3 


TCP 


1,5 k 


c 

y 


c.25 


2123 


HP 


1,43 - 




1 ^ a 
w 1 ✓ 


H2C4 


RF 


ICC k 


5 


0,5 


1129 


2? 


2,7 k 


> 


0,5 


S2C5 


RP 


2,7 iil 


C 

y 


X 


2130 


2F 


! ICC 


I. 


2 


sae 


HP 


1,2 14 


5 


1 


2131 


ii? 


, ICC 


X 


0,5 


Ra? 


HP 


47c k 


✓ 


1 


2132 


2P 


ICO 




0,2p 


Ha 8 


RP 


55 k 


C 

y 


2 


-<153 


.-.F 


cC ,‘t 




0,25 


R2C9 


RZ 


15 fc 


C 

y 


16 


HI34 


?P 


a 


1 


0,25 


S21C 


RZ 


5,6 k 


5 


6 


2135 


HP 


20 


1 




Ran 


RZ 


750 


5 


8 


213c 


RP 


6 ,04 i; 




1 


H2I2 


HZ 


la 


5 


8 


2137 


HP 


2 .4 


T 


0,5 


5213 


?.Z 


55 


5 


8 


R138 


HP 


1 L 


1 


0,5 


5214 


RF 


22 


5 


2 


KI39 


s? 


604 i 




0,25 


5215 


5? 


22 


5 


2 


■ 


m 


200 k 


1 


r. 3E 


H216 


HP 


22 


5 


V 



1575 































2 



R 



£2 


% 


w 


No 




10 


5 


2 


H337 


R? 


10 


5 


2 


E33S 


RP 


ID 


5 


2 


E339 


R? 


10 


5 


2 












R401 


RP 


620 k 


5 


0.5 


3402 


RP 


10 U 


5 


1 


R403 


HP 


220 k 


5 


0,25 


RW4 


HP 


9.1 k 


1 


0,125 


H405 


HP 


2,2 £i 


5 


0,5 


H406 


E? 


IOC' k 


5 


0,25 


H407 


HP 


^70 k 


1 


0,5 


R408 


HP 








R409 


1 ^ 


51 k 


C 

y 


1 


R410 


! HP 


51 k 


5 


1 


H411 


RP 


1 k 


5 


0,25 


R412 


RP 


1 k 


5 


0,25 


H413 


HP 


1,5 k 


5 


! 0,25 


R414 


HP 


2,7 k 


5 


0,25 


R415 


HP 


3.3 k 


C 

y 


0,25 


2416 


HP 


42,2 k 


1 


0,25 


E417 


HP 


23,2 k 


1 


0,25 


R418 


HP 


7,32 k 


1 


0,25 


E419 , 


HP 


3,57 k| 


1 


0,25 


3420 


HP 


2 , 15 k 


1 


0.25 


R421 


EF 


715 


1 


0,25 


j H422 


RK 


715 


1 


0,25 


; 3425 


RH 


931 k 


1 


0.5 


R424 


RP 


1 M 


1 


0,5 


E425 


HP 


3 U 


1 


0,5 


R426 


HP 


4,99 K 


1 


1 


E427 


EF 


1,75 k 


1 


0,25 


R428 


RP 


1,6 k 


1 


0,25 


R429 


RP 


1,04 k 


1 


0,25 


R 430 


RP 


2,61 k 


1 


0,25 


R 43 I 


RP 


348 


1 


0.25 


R 432 


RP 


2,93 k 


1 


0,25 


R433 


HP 


175 


1 


0,25 


R 454 


RF 


3,1 k 


1 


0,25 


2435 


RP 


104 


1 


0.25 


R436 


RF 



Q 



5,22 t 
65.5 
?,3 t 

k 

5£,^ ic 
52.-^ ’i 
1C. 2 k 

t * It 

3 k 
: k 



^55 

3CC 

2CC 




32^ 
1C 2 



c* 

5C 

1C 

^.55 

1 

C,= 
0,3 
13 i 
13C 

2.2 i: 

1C M 

2c\. k 

1.3 k 
1 k 

1,2 Jd 
1,5 k 
ICC k 
51 k 
51 k 
i k 



% 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,1 0am 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
5 
1 
1 
5 
5 
5 



I 



0.25 
0,25 
C,25 

0,25 
0.25 
0,25 
0.25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
0,5 
0.5 ! 

1 
2 



0.25 

0,25 

0.5 

1 

0,25 

0,25 

0.25 

0,5 

0,25 

0,25 

1 



1 













R437 


5? 


1.5 k 




c,25 












B438 


R? 


16 Ic 




0,25 


H513 


EP 


6,2 k 


5 


0,25 


E439 


RP 


iOO 




0,25 


H514 


HP 


100 


5 


0,25 


S440 


HP 


139 t 




0.25 


B515 


HP 


300 


5 


0,25 


H441 


HP 


1 k 


5 


C,25 


R516 


HZ 


2.2 


20 


1 


5442 


HP 


2,7 k 


5 


0.25 


E517 


BP 


10 k 


5 


0,25 


H443 


HP 


5.3 k 


c. 


C,25 


B518 


HP 


10 k 


5 


0,25 


5444 


HP 


1 k 


C 

✓ 


0,25 


E519 


FP 


3,3 M 


5 


1 


H443 


HP 


6,8 l: 


P 


1 


R52C 


EF 


3.3 H 


5 


1 


5446 


HP 


47 


5 


0,25 


E521 


HP 


3,3 M 


5 


1 












E522 


HP 


3,5 M 


5 


1 


5501 


H? 


390 


C 

y 


1 


K523 


BP 


5.3 Ei 


5 


1 


H5C2 


R? 


2,7 k 


5 


0.25 


E524 


HP 


5,1 M 


5 


2 


5503 


HP 


2,7 k 


5 


0,25 


E525 


HP 


1,2 M 


5 


0,5 


55C4 


HP 


2,7 k 


5 


0.25 


R526 


HP 


2C0 k 


5 


0,25 


H505 


HP 


24C k 


5 


0,25 


E527 


E? 


100 k 


5 


0,25 


R506 


HP 


IOC k 


C 

y 


0,25 


E528 


HP 


ICO k 


c; 

y 


0.25 


35C7 


HP 


24C. k 


5 


0,25 


R529 


HP 


150 k 


5 


0,25 


k509 


HP 


15 k 


C 

y 


0,25 


E530 


SP 


150 k 


5 


0.25 


B51C 


HP 


20 k 


c 


0.25 


E531 


EP 




5 


0,25 


S512 


HP 


56C 


5 


0,25 


B532 


HP 




5 


0,25 



p-czt 



Ho 




Q 


% 


W 


No 




Q 


% 


f 


. PlOl 


PH 


1 k 


1C 


0,5 


P403 


PR 


100 k 


10 


0,5 


P102 


PE 


IOC k 


10 


0.5 


P404 


■PS 


1 k 


10 


0,5 


PIO 3 


PS 


2,2 k 


20 


2 


P4C5 


PH 


1 k 


10 


0,5 


P104 


PR 


10 k 


10 


0,5 




















P501 


PH 


1 M 


30 


2 


P201 


PH 


1 M 


30 


2 


P502 


PH 


1 15 


30 


2 












?503 


PH 


220 k 


20 


2 


P 3 OI 


FH 


lOk+lOk 


20 


0,25 


P504 


PR 


220 k 


20 


0,5 


P 303 


PR 


ICO k 


10 


0,5 


P505 


PH 


10 k 


10 


0,5 


P304 


PH 


100 k 


1C 


0,5 


P507 


PS 


10 k 


20 


0,25 


?305 


PR 


1 k 


10 


0,5 










4 



1575 

















- 4 - 









C 


Ho 






% 


V 


Bo 




I 


% 


V 


ClOl 


CK 


100 n 


♦80-20 


40 


C404 


CK 


3 p 


0,5 P 


500 


C102 


CUE 


220/u 


10 


63 


C405 


CPE 


470 p 


20 


400 


C103 


CPE 


22 □ 


10 


100 












C104 


CPE 


22 n 


10 


100 


C501 


CE 


22+22/U 


+ 50-10 


450 


C105 


CPE 


22 D 


10 


100 


C502 


CE 


4700 ya 


+100-10 


25 


C106 


CPE 


6,8 D 


20 


100 


C503 


CE 


220 yQ 


+100-10 


25 












C504 


CE 


100 yO 


+100-10 


16 












C505 


CE 


ICO yQ 


+100-10 


16 












C506 


CE 


10 ytX 


+ 50-10 


350 


Clio 


CPE 


1 Q 


20 


400 


C507 


CE 


10 yU 


+50-10 


350 


cm 


CPE 


4,7 n 


20 


250 


C50B 


CE 


10 yU 


+ 50-10 


350 


C112 


CK 


10 D 


20 


50 


C509 


CE 


220 ya 


+100-10 


25 


C113 


CE 


2200^u 


f 100- 10 


40 


C510 


CICB 


470 n 


10 


63 


C114 


CE 


4.7/U 


♦100-10 


40 


C511 


CUE 


100 D 


10 


160 


CU5 


CE 


470 /U 


♦ ICC- 10 


6,3 


C514 


CPE 


47 n 


+10 


100 


C117 


C£ 


150 p 


5 


500 


C515 


CE 


22yU 


+100-10 


25 












C516 


CK 


10 D 


+50-20 


5 KV 


CUB 


CE 


1000/U 


♦IOC- 10 


16 


C517 


CK 


10 D 


+50-20 


3 KV 


C119 


CK 


5 P 


0,5 P 


500 


C518 


CK 


1C D 


+50-20 


3 KV 


C201 


CiiP 


1/U 


10 


1600 


C519 


CK 


10 D 


+50-20 


3 KV 


C202 


CE 


22/U 


+50-10 


250 


C520 


CK 


10 D 


+50-20 


3 KV 


C203 


CE 


2200^u 


♦100-10 


25 












C204 


CK 


TOO p 


5 


500 


0521 


CPE 


47 D 


10 


400 












C522 


CPE 


100 D 


10 


400 


C301 


CK 


IGO p 


5 


500 


C525 


CiiE 


470 D 


10 


63 


C302 


CK 


100 p 


5 


500 


0512 




1 yU 


10 


63 












0513 


CK 


220 p 


5 


500 


C4C1 


CL 


270 p 


5 


500 


0524 


CK 


220 p 


5 


500 


C402 


CL 


ICO p 


5 


630 


0525 


CK 


390 p 


5 


500 


C4C3 


C.< 


10 p 


0,5 p 


500 


0512 


CUE 


1 yU 


10 


63 . 












0513 


CK 


220 p 


5 


500 / 



1575 





- 5 - 



) 




■EE 


i4- 


TR-€J 




DlOl 


D 


0X320/2 








D 102 


D 


£Y320/2 








DIO 3 


D 


£X520/2 


3204 


D 


1N4007 


D104 


D 


0 X 320/2 








D105 


D 


0A1182 


D401 


3 


1N4146 


D106 


D 


1R4148 


rwo 2 


D 


1N4148 


3107 


D 


1K4148 








D106 


D 


1H4148 


3501 


3 


BXI 33 


DIO 9 


D 


1K4146 


3505 


3 


EX32G/2 


DllC 


D 


1H4148 


3506 


3 


0A11&2 


3111 


3 


1N4148 


3507 


3 


BY409 








350 8 


3 


BX405 


D201 


3 


1N4007 


3509 


3 


UI4148 


L2C2 


3 


1N40C7 


3510 


3 


lif4148 


3203 


3 


1H4CC7 


3511 


3 


ZPX6B 








3512 


3 


1114148 


TRICI 


TH 


3C505 








TH102 


TR 


3C109C 


TH5Ci 


T'R 


3F259 


TRIO 3 


TH 


3C1C9C 


TH3C2 


TR 


3R259 


TR104 


TR 


3C109A 


TH3C-5 


TH 


BCIO 9 C 


TRIO 5 


TE 


3C1C9C 








TH106 


TE 


3C1C7A 


TH4C1 


TR 


BF259 


TRIO? 


TR 


3C107A 


T34C2 


TR 


BF239 


TRIO 8 


TR 


3ClC7i-- 


TR405 




BC1C9C 


TRIO 9 


TH 


BCiC7A 








TRllO 


TE 


Xv/ / A 


■:?. 50 i 


TR 


BD241A 


I’Rlll 


TH 


33242it 


■ TR 502 




s3242A 


TR112 


TR 


BC107A 


T25C5 


TE 

— 


S?255 / 





1575 










6 









1 

1575 





3 

1575 




IC503 IC502 




5 

1575 





IC105 




!U G, i Gr- 



id 01 1 



6 

157S 




1575 




f.'i3 




MM9 tftiS ! X 



















i»?i7 nsjw 













I 










„S207£ 










?vw (Vfuri 




















i 

\ 

FOC. 

(NT. 






-R524- 



..w/*’** 






'C’vv 

^ , » v»' •. .• . 



TR503 
^ E' B ^ 

9 



('* a 






4. 7sr 








FOc; 

AST. 



HOR. 

pos; 



P405 



^-R526- 
“R52&-2^: C521 

' V— C523— 



. -RU2- 

B 



P40t 



Cv 
r^E 

o 

►“tD 

m 

-j 

9 



-R443- 

-R437- 



I 

J- n 

•>1 '•j 

9 I 



-R316- 

-R314- 

-ao 3 - 

-ao^ 



P305 



R3g 

^OR303 
BC I 



L401 



-R439- 



I 



TR402 

E'rc 



Vb 



.. -R438- S 



fO 

cc 



.-R432- 5 

* 8 1 g 

vEm '- ^ ^ 

POS. , - \ 

—0401 — I- 
-ao5- 
+ D402 - 

♦15V 



o 

1 ?> 
t*> oc 

? ' 

S TR302^ ^ 

TtR301 ” 






o 

■*4 

o 



\ 



R303 
-R306- 



? 1 - 



-15V 
-R426— 



-R428- 
-R444- 



Vi 



o 

U 

I 



CM 

o 

r> 

cc 

I 



4- 

0 
r> 
a: 

1 






o 

r> 

a 



o 

n 

U 



<L 

O 

r> 

cr 

I 



Hi 



♦15V 






t 

Ho 



B’C V S 



/ 



cL 

o 

n 

C 

I 



C501 



-15V 



■C 50 ^ 



-1-0500— ^ 

lis i 

|¥f ? 

^ cl 

in 

V 

6 

-C518- 
— R523- 



— R 5 



o 

ID 

9 



♦20V 



F401 

2.5A 



F101 

315mA 



(D 

O 

ID 

y 



IC502 



C 502 



IC503 



L 




-■’Z'-V 






? 



-. a- 

2 



•t-05oa— , 
Jj i it 

I S in o 

^ K q: a 



T @/pt5l2- 
“'nrsor^ ^ — rsis- 

•;. '' - Vi --* 




TRSOI^E 



? 



V 

6 

-C518- 
— R523 — 




— -R522 — 



r*. 

o 

m 

CJ 



* ' I 

§s 

Q- in 

T 



— R520^2 g— 

' / ?' 8 

■ ' ^ I I' 

I © 

: 11^ ♦20V 

1 ‘_r^oi 

Si 

■> w 



-tR512HE / 
r-C5U^ i ^ 

lf> 



ThSOl 



-^S2b-:. 

ffi t ‘; 







►15V -15V 



•+D50V 
-C509 — 



-C503- 



-+D505 - 
11 



6 

9 

13 

12 



•R501 



m 

o 

m 

O 



10 

►20V 



J 



16 

1575 



1 - 




17 

1575 









1575 





